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1 Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fur ein Produkt der aks GmbH entschieden haben und fur das damit
entgegengebrachte Vertrauen.

Lesen Sie vor dem Erst- und vor jedem Wiedereinsatz die Gebrauchsanweisung

vollstandig, um Schaden oder Gefahrdungen durch Fehlanwendungen zu vermeiden.

Sie enthalt wichtige Informationen und Hinweise, die fiir den sachgerechten Gebrauch
des Produktes notwendig sind.

Bei Riickfragen, insbesondere zu den Sicherheitshinweisen, wenden Sie sich an
lhren Fachhandler. Verwenden Sie das Produkt nicht bis alle Fragen geklart sind, um
Verletzungen und Schaden durch Fehlanwendungen zu vermeiden.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung fiir den Anwender erreichbar auf und geben
Sie sie bei einem Besitzerwechsel mit!

Aufgrund uns vorbehaltener Anderungen ist es méglich, dass die Texte und Abbildungen nicht dem
exakten Lieferumfang entsprechen.

Wenn Sie (z.B. aufgrund der Schriftgro3e) Schwierigkeiten mit dem Lesen der Gebrauchsanweisung
haben, besteht jederzeit die Mdglichkeit, die aktuelle Ausgabe der Gebrauchsanweisung als
PDF-Dokument von der aks-Website' herunterzuladen. Offnen Sie das PDF-Dokument und passen
Sie die Anzeige auf dem Bildschirm nach lhren Bediirfnissen an.

Die Verwendung des Produktes bedeutet mehr Lebensqualitat fiir den Patienten und eine
Arbeitserleichterung fiir den Anwender.

Dieses Produkt ist nicht fir die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada zugelassen.
Die Verbreitung und Nutzung des Produktes in diesen Landern, auch Uber Dritte, ist seitens
des Herstellers untersagt.

g auf der aks-Website im Downloadbereich.

LTI B
[:E I E-.j Die aktuelle Gebrauchsanweisung finden Sie
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Die in verschiedenen GroBen erhdltlichen Antidekubitus-Wechseldrucksysteme aks-samson
(im Folgenden auch die Produkte genannt), bestehen jeweils aus einem Aggregat und einer
Wechseldruckmatratze. Sie wurden zur Dekubitusprophylaxe und -therapie, insbesondere fir die
Versorgung von schwergewichtigen Patienten, entwickelt.

Die Produkte zeichnen sich unter anderem durch folgende Merkmale aus:

Matratzenersatzsystem mit zusatzlicher statischen Luftzellenebene

einfache Integration in den pflegerischen Alltag

individuelle Druckregulation nach den Besonderheiten des Patienten

4-stufige Einstellmdglichkeit der Zykluszeit

inklusive Statik- und Pflegefunktion (,autofirm”)

unkomplizierte und einfache Handhabung

akustischer und optischer Alarm bei Druckverlust

Verfligbarkeit von Standard- und Sondergrof3en: jeweils komplett aus Luftzellen bestehend

inklusive flissigkeitsundurchlassigem Matratzenbezug

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg bei der Anwendung der Produkte und der Pflege der Patienten.
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1.1  Erlduterung der verwendeten Symbole

Zur besseren Orientierung werden in dieser Gebrauchsanweisung wichtige Informationen durch
folgende Symbole gekennzeichnet:

Warnung vor einer Gefahrenstelle

Kennzeichnet Sicherheitshinweise, die unbedingt beachtet werden miissen und bei
deren Nichtbeachtung ein unmittelbares Risiko fiir das Leben und die Gesundheit von

Personen besteht (schwere Verletzungen und Tod).

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Kennzeichnet Sicherheitshinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahr durch elektrische
Spannung und ein unmittelbares Risiko flir das Leben sowie die Gesundheit von
Personen besteht (schwere Verletzungen und Tod).

Mit Wasser spritzen verboten

Kein Spritzwasser und keine Hochdruckreiniger zum Reinigen verwenden.

Sicherheitsrelevanter Hinweis

“% Kennzeichnet Hinweise fir das sichere Arbeiten an und mit dem Produkt.

Information

I Kennzeichnet nitzliche Anwendungshinweise und wichtige Informationen.

In dieser Gebrauchsanweisung werden u.a. die folgenden Symbole fiir die Kennzeichnung von
Medizinprodukten verwendet:

| i Gebrauchsanweisung beachten
LOT

Fertigungslosnummer, Charge

REF | | Artikelnummer

SN Seriennummer

SIZE| | Abmessungen des Produktes

Weitere Angaben zur Kennzeichnung sind im Kapitel Produktkennzeichnung aufgefiihrt.
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2 BestimmungsgemadfBler Gebrauch

Die Produkte sind aktive Medizinprodukte der Klasse | nach der Verordnung (EU) 2017/745, Anhang VIIl.

Die Produkte sind flir den Einsatz im hauslichen Bereich sowie flir den Einsatz in stationaren'
Einrichtungen geeignet. Die Produkte sind fiir die Bedienung von einer eingewiesenen Pflegekraft
(Anwender) vorgesehen. Die Produkte sind nur fiir die Anwendung in trockenen Innenrdaumen geeignet.

® Das zulassige Patientengewicht sowie die klimatischen Bedingungen entnehmen Sie
I dem Kapitel Technische Daten.

Die Produkte werden mit einem flissigkeitsundurchlassigem Matratzenbezug ausgeliefert und sind
somit auch flr Patienten mit einer Urin- und/oder Stuhlinkontinenz geeignet.

Die Produkte sind fiir den Wiedereinsatz geeignet (siehe Kapitel Wiedereinsatz). Das Lesen und
Beachten dieser Gebrauchsanweisung sowie die Durchfiihrung der Prifungen/Wartungsarbeiten
gemal Wartungsplan (siehe Kapitel Wartung) sind ebenfalls Bestandteile des bestimmungsgemalien
Gebrauchs.

2.1 Zweckbestimmung

Die Produkte dienen der Verhiitung, Behandlung oder Linderung von Dekubitalgeschwiren. Sie
sind sowohl fiir die Dekubitustherapie als auch fiir die Dekubitusprophylaxe einsetzbar. Fiir die
Dekubitusprophylaxe sind die Produkte fiir Patienten bis zu einem sehr hohen Dekubitusrisiko
geeignet.

Lagern Sie Schmerzpatienten ausschlief3lich im Statikmodus auf der Wechseldruck-
matratze (siehe Kapitel Bedienung/Anwendung Abschnitt Betriebsmodus Statik).

Die Produkte diirfen nur zur Dekubitusprophylaxe und zur Therapie von
Dekubitalgeschwiiren bis einschlieBlich Grad IV (nach EPUAP) angewendet
werden.

Lesen und beachten Sie die Gebrauchsanweisung. Verwenden Sie die
Produkte nur im Rahmen der beschriebenen Zweckbestimmung. [:E_]
Jegliche andere Anwendungen sind untersagt.

Die Produkte sind fiir die langzeitige Anwendung (Schlafen/Ruhen) unter normalen Bedingungen
vorgesehen (siehe Kapitel Technische Daten). Sie sind dafiir auf einem Pflegebett oder einem
,Standardbett” zu platzieren (siehe Kapitel Inbetriebnahme). Als Matratzenauflagesystem (eir-flow®
IV A) diirfen die Produkte nur in Verbindung mit einer Standardschaumstoffmatratze oder mit einer
Matratzenunterlage (Hohe min. 4 cm) eingesetzt werden.

2.2 Indikation

Die Produkte sind flir Patienten bestimmt, bei denen u.a. aufgrund einer Krankheit, Verletzung,
Behinderung oder wegen ihres Alters ein langzeitiges Liegen notwendig ist. Sie sind insbesondere fur
die Versorgung schwergewichtiger Patienten bestimmt.

1 Der Einsatz in teilstationdren Einrichtungen (z. B. Tages-/Nachtpflege) ist damit ebenfalls abgedeckt.
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2.3

2.4

Kontraindikation

Zu den Kontraindikationen zahlen beispielsweise akute multiple Traumen, instabile

% Knochenbriiche, instabile Wirbelsaulenverletzungen oder sonstige Wirbelsaulen-

erkrankungen. AuBerdem dirfen die Produkte nicht bei Patienten mit
Wahrnehmungsstérungen verwendet werden.

die Produkte, u.a. auf Grund der vorhandenen Seitengitter, +

nur fir erwachsene Patienten geeignet, die ein

Korpergewicht von min.40kg, eine KorpergroBe von mzmecm ——

min. 146 cm, und einem Body-Mass-Index? (BMI) groRer
gleich 17 aufweisen.

In Kombination mit einem Pflegebett (EN 60601-2-52) sind w
+

Nebenwirkung

fordern bzw. auslosen kdnnen. Der Einsatz muss in diesen Fallen vom behandelnden
Arzt individuell entschieden werden.

% Beachten Sie, dass Antidekubitus-Wechseldrucksysteme moglicherweise Spastiken

2

Der Body-Mass-Index ist ein Maf3 fiir die Kontur eines Menschen, der aus dem individuellen Korper-
gewicht und der KorpergroBe wie folgt berechnet wird:

Gewicht (in kg)
Grof3e x Grol3e (in m)

BMI =

Seite 8
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3 Sicherheitshinweise

dem Produkt (zzgl. Zubehor) arbeiten. Die Adressierung an eine bestimmte

§: Die Sicherheitshinweise gelten fiir alle Personen, die in irgendeiner Form mit oder an
Personengruppe schlieBt daher nicht die anderen Personen aus.

Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Sicherheitshinweise bestehen aus
Text oder aus einer Kombination aus einem Symbol mit Text. Das jeweils verwendete
Symbol ersetzt nicht den Text des Sicherheitshinweises. Lesen Sie den Text der
Sicherheitshinweise und befolgen Sie sie genau!

3.1 Erlauterung der genannten Personengruppen

Betreiber ist derjenige, der Besitzer des Medizinproduktes ist, d.h. jede naturliche oder juristische
Person deren Beschdftigte das Medizinprodukt betreiben/anwenden. Der Betreiber muss
nicht zwingend der Eigentimer des Medizinproduktes sein (z.B. Sanitatshauser, Fachhandler,
Krankenkassen, etc.). Er tragt die Hauptverantwortung fiir die organisatorischen Mal3nahmen und fir
die Einhaltung der nationalen Vorschriften.

Eine Einweisung des Anwenders in die sichere Handhabung der in dieser
Gebrauchsanweisung beschriebenen Medizinprodukte (zzgl. Zubehor) ist beim Erst-

% und bei jedem Wiedereinsatz erforderlich. Dem Betreiber (z.B. das/der zustandige
Sanitidtshaus/Fachhidndler) obliegt die ordnungsgemidBe Einweisung des
Anwenders.

Erfolgt die Anwendung durch pflegende Angehdrige! missen diese vom Betreiber iber
die Umstande informiert werden, wann sie einen Angehdrigen der Gesundheitsberufe
um Rat fragen sollten z.B.:

« wenn sie gesundheitliche Beschwerden des Patienten, im Zusammenhang mit dem
Produkt (zzgl. Zubehor) beobachten,

« wenn sie unsicher sind bei einer méglichen Anwendung des Produktes (zzgl. Zubehor).

In Deutschland gilt das Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz (MPEUAnpG) insbesondere das
in Artikel 1 enthaltene Medizinprodukte-Durchfiihrungsgesetz (MPDG) und die Medizinprodukte-
Betreiberverordnung (MPBetreibV). In anderen Landern gelten die entsprechenden nationalen
Gesetzgebungen/Verordnungen/Vorschriften.

Fachpersonal sind Personen, die durch ihre Ausbildung und praktischen Tatigkeiten Uber die
erforderlichen Sachkenntnisse sowie die erforderlichen Mittel zur ordnungsgemafen Instandhaltung
[Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Aufbereitung (Reinigung/
Desinfektion) und Entsorgung] von den - in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen -
Medizinprodukten (zzgl. Zubehor) verfiigen und in der Lage sind, diese nach Art und Umfang
ordnungsgemal’ und nachvollziehbar durchzufiihren.

Elektrofachkraft im Sinne der Unfallverhiitungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 ist, wer auf Grund seiner
fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschldagigen Bestimmungen
die ihm Uibertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren erkennen kann.

Die Elektrofachkraft muss zudem im Bereich der Medizinprodukte geschult sein und (ber
produktspezifische Zusatzkenntnisse verfiigen.

1 Pflegende Angehdrige verfiigen in der Regel nicht {iber eine formale Ausbildung im Bereich des
Gesundheitswesens.
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Elektrotechnisch unterwiesene Person ist, wer durch eine Elektrofachkraft Uber die ihr
Ubertragenen Aufgaben und die moglichen Gefahren bei unsachgemaBem Verhalten unterrichtet
und erforderlichenfalls angelernt sowie U(ber die notwendigen Schutzeinrichtungen und
SchutzmaBnahmen belehrt wurde.

Als Anwender wird in dieser Gebrauchsanweisung die Person bezeichnet, die das Medizinprodukt
(zzgl. Zubehor) am Patienten einsetzt (anwendet/bedient). Die dazu erforderlichen Kenntnisse
werden dem Anwender vom Betreiber durch eine ordnungsgemafe Einweisung, unter Beachtung
dieser Gebrauchsanweisung, vermittelt.

Der Anwender muss korperlich und geistig in der Lage sein die - in dieser
:_§|:’ Gebrauchsanweisung beschriebenen - Medizinprodukte (zzgl. Zubehor):

- entsprechend der Zweckbestimmung zu benutzen,

« im Rahmen der Zweckbestimmung fiir die Anwendung herzurichten (z.B. zuldssige
Anpassungen/Umbauten im Rahmen des bestimmungsgemal3en Gebrauchs und der
zulassigen Kombinationen durchzufiihren),

« bei ungewohnlichen Gerauschen oder offensichtlichen Beschadigungen aul3er Betrieb
zu nehmen, deutlich als ,defekt” zu kennzeichnen und das geeignete Fachpersonal zu
informieren.

Der Anwender muss in der Lage sein, den klinischen Zustand des Patienten zu beurteilen
und durch gezielte Mallnahmen Gefahren fiir den Patienten abzuwenden. Wird die
Pflege von Angehorigen Gibernommen, missen diese dazu in der Lage sein, im Zweifel
einen Angehdrigen der Gesundheitsberufe zu Rate zu ziehen.

Der Anwender hat sich vor jeder Benutzung der - in dieser Gebrauchsanweisung
beschriebenen - Medizinprodukte (zzgl. Zubehor) von der Funktionsfahigkeit und dem
ordnungsgemal3en Zustand der Produkte zu iberzeugen und die Gebrauchsanweisung
zu beachten.

Als Patient wird in dieser Gebrauchsanweisung die Person bezeichnet, welche - unter
Beriicksichtigung der Indikation - fiir dieses Produkt infrage kommt und an der deshalb das Produkt
Anwendung findet.

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in den Texten nur die mannliche Form verwendet (bspw.

,Betreiber”, ,Anwender” etc.). Die weibliche Form ist hierbei aber selbstverstandlich immer mit
eingeschlossen.
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3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Eine Einweisung in die ordnungsgemidfle Handhabung des Produktes
(zzgl. Zubehor) ist erforderlich. Die Einweisung ist in geeigneter Form zu
dokumentieren. Die Einweisung erfolgt anhand der Gebrauchsanweisung am Produkt
und berlcksichtigt alle Inhalte derselben.

Beachten Sie das zuldssige minimale und maximale Patientengewicht (siehe Kapitel
Technische Daten). Das Unter- oder Uberschreiten des zuldssigen Patientengewichts
erhoht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene Dekubitusrisiko. Das
Produkt darf, in Kombination mit einem Pflegebett (EN 60601-2-52), ausschlie3lich an
Erwachsenen Patienten angewendet werden. Bei Nichtbeachtung kann ein sicherer
Betrieb nicht gewabhrleistet werden.

Setzen Sie kein beschddigtes oder stark abgenutztes Produkt/Zubehor ein.
Nichtbeachtung erhoht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene
Dekubitusrisiko.

Priifen Sie, unabhdngig von der periodischen Priifung durch das geeignete
Fachpersonal, vor jedem Gebrauch den sicheren Zustand des Produktes und
dessen Zubehor (siehe Kapitel Wartung Abschnitt Wartungsplan: Priifung durch
den Anwender). Verwenden Sie das Produkt (zzgl. Zubehor) nicht weiter, wenn
ungewohnliche Gerdausche oder Beschadigungen auftreten. Falls Sie Zweifel an
der Sicherheit des Produktes oder des Zubehors haben, verwenden Sie es nicht.
Kennzeichnen Sie das Produkt/Zubehor deutlich als ,defekt” und benachrichtigen Sie
sofort lhren Fachhandler.

Beachten Sie die Angaben zur Reinigung/Desinfektion (siche Kapitel Reinigung/
Desinfektion).

Beachten Sie bei der Reinigung/Desinfektion, dass die einzelnen Komponenten
infektios bzw. kontaminiert sein konnen. Treffen Sie geeignete MaBnahmen fiir
den Eigenschutz. Stellen Sie durch geeignete Verpackung/Kennzeichnung sicher,
dass der Transport ohne Risiken fiir Dritte erfolgt.

Schiitzen Sie das Produkt (zzgl. Zubehor) vor direkter Sonneneinstrahlung.
Halten Sie das Produkt von starker Hitze (z.B. Heizung, Ofen) oder offenem Feuer
(z.B. Kamin, Zigarettenglut, Kerze) und sonstigen Hitzeeinwirkungen (z.B. durch
Heizdecken) fern. Es ist nicht flammenhemmend. Es besteht Brandgefahr! Dies gilt auch
beim Trocknen.

Beachten Sie, dass Rauchen im Bett (durch die Glut) die Brandgefahr erhoht.

Schiitzen Sie das Produkt (zzgl. Zubehor) vor spitzen und scharfkantigen
Gegenstinden und Oberflachen (hierzu zdhlen auch Krallen oder Zahne von
Haustieren). Es besteht die Gefahr der Beschadigung!

Prifen Sie die Eignung des Produktes (zzgl. Zubehor) flir den Patienten in regelmafligen
Abstanden (z.B. bei einer Veranderung des Korperzustands [Amputation], einer
Gewichtszunahme/-abnahme). Berlcksichtigen Sie dabei die Besonderheiten des
Patienten. Bewerten Sie bestehende Dekubitalgeschwiire mit Hilfe anerkannter
Mittel. Stellen Sie sicher, dass eine professionelle Beurteilung in Form einer
Risikoanalyse gewadhrleistet ist, damit stets die richtige GroBe und Ausfiihrung des
Antidekubitus-Wechseldrucksystems fiir den Patienten verwendet wird. Stimmen Sie die
Funktionseigenschaften des Antidekubitus-Wechseldrucksystems auf die individuellen
Beeintrachtigungen und Funktionseinschrankungen des jeweiligen Patienten ab.
Mogliche Kontraindikationen miissen hierbei beachtet werden.
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Verwenden Sie das Produkt nur entsprechend seiner Zweckbestimmung und [:Ei]
gemal3 der Gebrauchsanweisung.

Priifen Sie beim Einsatz des Produktes in einem Pflegebett mit Seitengittern
die Seitengitterhohe ab Matratzenoberseite. Diese muss mindestens 220 mm
betragen. Verwenden Sie bei Unterschreitung von 220 mm eine geeignete
Seitengittererhohung.

Betreiben Sie das Aggregat niemals in einem geschlossenen Fach (z.B. Schublade)
und/oder decken Sie es wihrend des Betriebs nicht ab. Es besteht Uber-
hitzungsgefahr.

Klaren Sie den Patienten tGiber mdgliche Risiken auf und weisen Sie den Patienten so ein,
dass durch sein Verhalten keine zusatzlichen Risiken entstehen. Fiir unbeaufsichtigt im
Pflegebett/Standardbett liegende Personen, die zudem geistig verwirrt oder stark
gebrechlich sind, besteht ein hoheres Risiko. Halten Sie daher unbedingt die hier
aufgefiihrten Sicherheitshinweise ein, um das Restrisiko auf ein Minimum zu reduzieren.

Beachten Sie bei der Verwendung des Produktes in einem Pflegebett mit Seitengitter
die erhohte Quetsch- und Scherstellengefahr.

Vermeiden Sie den direkten Hautkontakt des Patienten mit der Wechseldruckmatratze
bzw. dem Matratzenbezug. Verwenden Sie das Produkt nur mit einem geeigneten
Matratzenbezug fir die Wechseldruckmatratze und einem Bettlaken.

Beachten Sie, dass dartiber hinaus auf der Wechseldruckmatratze (Matratzenbezug)
keine weiteren Auflagen verwendet werden diirfen (z.B. Felle).

Achten Sie darauf, dass sich zwischen dem Bettlaken und dem Patient keine Fremdkorper
befinden (z.B. Essensreste).

Verwenden Sie das Produkt (zzgl. Zubehor) aus hygienischen Griinden immer fir
denselben Patienten.

Verwenden Sie nur original aks-Zubehor/Ersatzteile, um Gefahrdungen zu vermeiden
(siehe Kapitel Zubehor/Kombination).

Lassen Sie Kinder, die sich in der Umgebung des Produktes aufhalten, nicht
unbeaufsichtigt. Das Antidekubitus-Wechseldrucksystem ist kein Spielgerat.

Beachten Sie bei langerer Nichtbenutzung die Lagerbedingungen im Kapitel Lagerung.

Stérungen durch den Einsatz mobiler Kommunikationsgerate kénnen nicht vollkommen
ausgeschlossen werden. Beachten Sie, dass mogliche elektromagnetische oder andere
Beeinflussungen zwischen dem Produkt und anderen Geraten nicht ausgeschlossen
werden konnen. Besteht die Gefahr von wechselseitigen Beeinflussungen, entfernen
Sie die Storquellen. Halten Sie beim Einsatz mobiler Kommunikationsgerate
einen Sicherheitsabstand von min.3,3m ein. Mdogliche elektromagnetische
Wechselwirkungen zwischen Kommunikationsgeraten und dem Produkt werden auf
diese Weise vermieden und der sichere Betrieb des Produktes gewahrleistet. — Siehe
Positionspapier des deutschen Bundesinstitut flir Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) (Referenz - Nr.: 9/0508).
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Vermeiden Sie mechanische Beanspruchungen der verwendeten Zuleitung. Ziehen,
Knicken und Uberfahren der Zuleitung kénnen zu deren Beschidigungen fiihren.
Ziehen Sie bei Beschadigungen am Gehaduse oder der Zuleitung zuerst den Netzstecker
und informieren Sie umgehend lhren Fachhandler. In der Zeit in der das System nicht
mit Strom versorgt wird (auch bei Stromausfall), verringert sich der Druck in der
Wechseldruckmatratze. Lagern Sie in diesem Fall den Patienten auf eine andere Weise.
Bei einem kurzzeitigen Stromausfall beachten Sie die Hinweise im Kapitel Bedienung/
Anwendung Abschnitt Stromausfall.

Sichern Sie vor dem Verfahren des Pflegebettes das Aggregat gegen Herunterfallen und
schiitzen Sie die Versorgungsschliduche sowie die Zuleitung vor Uberfahren. Ziehen Sie
den Netzstecker aus der Netzsteckdose (siehe Kapitel Bedienung/Anwendung Abschnitt
Patiententransport).

Schiitzen Sie das Aggregat vor dem Eindringen von Fliissigkeiten. Es besteht die
Gefahr eines Kurzschlusses bzw. eines elektrischen Schlags.

Die elektrischen Komponenten des Produktes wurden durch ein externes, unabhangiges
Prifinstitut auf Produktsicherheit geprift. Bei unsachgemdBer Bedienung kann es
dennoch zu Gefahrdungen kommen.

Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse? im Zusammenhang mit dem Produkt
(zzgl. Zubehor) umgehend an die aks GmbH und die fir Sie zustandige nationale
Behorde.

3.3 Sicherheitshinweise fiir den Betreiber

A\
A

Weisen Sie den Anwender beim Erst- und bei jedem Wiedereinsatz anhand der
Gebrauchsanweisung am Produkt (zzgl. Zubehor) ein, erlautern Sie die
Sicherheitshinweise, priifen Sie die Wirksamkeit der Einweisung und
dokumentieren Sie die Einweisung ordnungsgemaf3. Machen Sie den Anwender
auf eventuelle Gefahrdungen bei nicht sachgemaBer Verwendung des Produktes
(zzgl. Zubehor) aufmerksam.

Das Produkt ist nicht EX-geschiitzt und darf nicht in explosionsgefahrdeten
Bereichen betrieben werden. Es darf nicht in Gegenwart von flammbaren,
narkotisierenden Gemischen mit Luft, Sauerstoff oder Stickoxiden betrieben werden.

Das Produkt verfiigt liber keinen Potentialausgleich und ist somit nicht fiir
medizinisch elektrische Anwendungen geeignet.

Stellen Sie als Betreiber (z.B. durch entsprechende Einweisungen und
Vorkehrungen) sicher, dass eine mechanische Belastung der Zuleitung wahrend
des Gebrauchs (z.B. Knicken, Abscheren, Uberfahren der Leitungen mit dem
Produkt selbst oder mit Geratewagen, Belastungen wahrend der Raumreinigung
usw.) vermieden wird.

Stellen Sie sicher, dass die elektrische Installation des Raumes bzw. des Bereiches
in dem das Produkt angeschlossen und betrieben wird, dem aktuellen Stand der
Technik entspricht.

74200130_GA_Decu_samson_25114_Rev02_DE

2 ~schwerwiegendes Vorkommnis” bezeichnet ein Vorkommnis (im Zusammenhang mit dem Produkt
(zzgl.
vorlibergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines
Patienten, Anwenders oder anderer Person) hatte, hatte haben konnen oder haben kdnnte.

Zubehor)), das direkt oder indirekt eine der nachstehenden Folgen (den Tod oder die
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Lassen Sie die Inbetriebnahme, die Wartung, die Aufbereitung (Reinigung/Desinfektion)
und die Reparatur des Produktes (zzgl. Zubehor) nur von geeignetem Fachpersonal
durchfiihren.

Vergewissern Sie sich, dass der Anwender korperlich und geistig in der Lage ist die - in
dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen - Medizinprodukte (zzgl. Zubehor):

« entsprechend der Zweckbestimmung zu benutzen,

« im Rahmen der Zweckbestimmung fir die Anwendung herzurichten (z.B. zuldssige
Anpassungen/Umbauten im Rahmen des bestimmungsgemaBen Gebrauchs und
der zulassigen Kombinationen durchzufiihren),

+ bei offensichtlichen Beschadigungen, ungewohnlichen Gerauschen und Funktions-
storungen auller Betrieb zu nehmen, deutlich als ,defekt” zu kennzeichnen und das
geeignete Fachpersonal zu informieren.

Weisen Sie den Anwender darauf hin, dass er unabhangig von der periodischen Priifung
durch das geeignete Fachpersonal, vor jedem Gebrauch den sicheren Zustand des
Produktes und dessen Zubehor (siehe Kapitel Wartung Abschnitt Wartungsplan:
Priifung durch den Anwender) priifen muss.

Vergewissern Sie sich, dass der Anwender die entsprechende Fachkenntnis besitzt,
um die Eignung des Produktes (zzgl. Zubehor) Uberpriifen zu kénnen, den klinischen
Zustand des Patienten zu beurteilen und durch gezielte MaBhahmen Gefahren fiir den
Patienten abzuwenden.

Beachten Sie zur Vermeidung von Branden die folgenden MaBnahmen:
« Verwenden Sie vorzugsweise flammhemmende Matratzen und Bettzeug.

- Weisen Sie den Anwender und den Patienten darauf hin, dass Rauchen im Bett nicht
erlaubt ist.

- Weisen Sie den Anwender und den Patienten darauf hin, dass Kerzen neben dem
Bett nicht erlaubt sind.

« Verwenden Sie nur technisch einwandfreie Elektrogerate (z.B. Leuchten, Radio)
und stellen Sie sicher, dass deren Zuleitungen nicht durch die beweglichen Teile des
Pflegebettes beschadigt werden kénnen.

« Stellen Sie sicher, dass diese Gerate nicht unbeabsichtigt auf oder unter das Bettzeug
gelangen konnen (Gefahr von Hitzestau)! Verwenden Sie vorzugsweise LED-Leuchten,
da diese deutlich weniger Hitze entwickeln, als konventionelle Leuchtmittel.

« Verwenden Sie keine Steckerkupplungen an Verlangerungsleitungen oder
Mehrfachsteckdosenleisten unter dem Bett (Kurzschluss-/Brandgefahr durch
eindringende Flissigkeit).

Wird die Pflege von Angehdrigen tibernommen, priifen Sie ob diese dazu in der Lage
sind, im Zweifel einen Angehorigen der Gesundheitsberufe zu Rate zu ziehen. Erlautern
Sie den Anwendern, wann sie einen Angehdrigen der Gesundheitsberufe um Rat fragen
sollten z.B.:

« Wenn sie gesundheitliche Beschwerden des Patienten, im Zusammenhang mit dem
Produkt/Zubehor beobachten.

« Wenn sie unsicher sind bei einer méglichen Anwendung des Produktes/Zubehors.

Betreiben Sie das Produkt (zzgl. Zubehdr) nur nach der in dieser Gebrauchsanweisung
beschriebenen Kombination zwischen Aggregat und Wechseldruckmatratze (siehe
Kapitel Lieferumfang). Eine Kombination mit einer anderen Wechseldruckmatratze
bzw. mit einem anderen Aggregat ist unzulassig.
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Beachten Sie bei der Verwendung alle Vorschriften des Medizinprodukte-EU-
Anpassungsgesetzes (MPEUANnpG), insbesondere das in Artikel 1 enthaltene
Medizinprodukte-Durchflihrungsgesetz  (MPDG) und alle hierzu erlassenen
Rechtsverordnungen sowie die Arbeitsschutzvorschriften, die Unfallverhiitungs-
vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Beachten Sie, dass dieses Produkt ein Medizinprodukt ist und flir den Betreiber in
Deutschland die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) verbindlich ist.

In anderen Landern gelten die entsprechenden nationalen Verordnungen. Fur
die Verwendung auBerhalb Deutschlands beachten Sie die jeweiligen nationalen
Gesetzgebungen/Verordnungen/Vorschriften.

3.4 Sicherheitshinweise fiir den Anwender

Lassen Sie sich vom Betreiber (z.B. von lhrem zustiandigen Sanitatshaus/
Fachhandler) anhand der Gebrauchsanweisung am Produkt in die sichere
Handhabung des Produktes (zzgl. Zubehor) einweisen.

Verwenden Sie das Produkt (zzgl. Zubeh6r) nur, wenn Sie in die Handhabung
- inklusive der Sicherheitshinweise - eingewiesen worden sind und die
entsprechende Sachkenntnis besitzen, um die Eignung des Produktes
(zzgl. Zubehor) fiir den Patienten richtig beurteilen zu konnen. Fragen Sie im
Zweifel einen Angehorigen der Gesundheitsberufe um Rat. Bei Riickfragen,
insbesondere zu den Sicherheitshinweisen, wenden Sie sich an den Betreiber.
Verwenden Sie das Produkt (zzgl. Zubehor) nicht bis alle Fragen geklart sind, um
Verletzungen und Schaden durch Fehlanwendungen zu vermeiden.

Uberzeugen Sie sich bei der Anwendung der - in dieser Gebrauchsanweisung
beschriebenen - Medizinprodukte (zzgl. Zubehor) regelmdflig von der
Funktionsfahigkeit und dem ordnungsgemaflen Zustand der Produkte (zzgl. Zubehor)
(siehe Kapitel Wartung Abschnitt Wartungsplan: Priifung durch den Anwender).
Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.
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4 Lieferumfang

Das Produkt wurde bereits im Werk auf Fehlerfreiheit und Vollstandigkeit Gberprift. Prifen Sie
dennoch das Produkt sofort nach Erhalt auf eventuelle, wahrend des Transportes aufgetretene

Schéaden.

Nach der Entnahme aller Einzelteile Giberpriifen Sie anhand des Lieferscheins die Vollstandigkeit des
Lieferumfanges. Sollten nicht alle Einzelteile des Lieferumfanges vorhanden sein, setzen Sie sich mit

Ihrem Fachhandler in Verbindung.

Der Lieferumfang des Produktes ist wie folgt:

« 1 xAntidekubitus-
Wechseldruckaggregat

1 x Antidekubitus-
Wechseldruckmatratze
inkl. Matratzenbezug

« 1 x Gebrauchsanweisung

Wechseldruck-

\matratze

Gebrauchs-
anweisung

Aggregat

J

Abb. 4.01 - Lieferumfang

Die aks-samson Wechseldruckmatratze ist 25 cm hoch und wahlweise in folgenden Abmessungen

lieferbar:

SIZE Eﬁ
B [cm] L [em] -
200 27600

a0
220 27601
200 27605

100
220 27606
200 27610

120
220 27611
200 27620

140
220 27621
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5 Produktiibersicht

Kurzanleitung

Sicherungen

4 I
Bedienfeld
— Haltebugel

Gehause
Luftfilter
Netzschalter
Zuleitung
Netzstecker

. J

Abb. 5.01 - Aggregat Frontansicht
4 I

g
D g
L W s s ., i

A7, 3 M-“""‘"&bu- Pttty

Gummistreifen

Typenschild

Anschlussbuchsen

J

Abb. 5.02 - Aggregat Riickansicht
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4 Matratzenoberseite Matratzenbezug )
mit ReilBverschluss
ReiBverschluss-
Uberlappun W
Zellen Befestigungs-
schlaufe
Matratzenbasis Versorgungsschlauche
CPR-Notentliiftung mit Anschlussstecker
G J
Abb. 5.03 - Wechseldruckmatratze Oberseite
4 I
Matratzenrickseite
Befestigungsbander (8 x) Antirutschflachen (4 x)
G J

Abb. 5.04 - Wechseldruckmatratze Unterseite
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5.1

Funktionsbeschreibung

druck
pressure

zykluszelt
cycle time

niegdiger druck
W |ow pressure

() statik static . 5|tz . O pflege . tastensperre © alarm stumm
autofirm mute
wechseldruck
alternating

o

4 J

Abb. 5.1.01 - Bedienfeld aks-samson Aggregat

Erklarung der Anzeige- und Betdtigungselemente des Aggregates

Nr.

Element

Piktogramm

Funktion

Betatigung

Druckregelung

&
o

Hier stellen Sie den fiir den Patienten geeigneten Druck ein.
Mit den Tasten ,+" und ,-" stellen Sie den gewtlinschten
Falldruck ein. Mit der Taste ,+" wahlen Sie die Druckstufen
aufsteigend, mit der Taste ,-“ absteigend. Die Einstellung
erfolgt in 8 Stufen und wird durch griin aufleuchtende LEDs
angezeigt.

Zykluszeit

Hier stellen Sie das fiir den Patienten geeignete
Zykluszeitintervall ein. Mit dieser Taste kdnnen Sie zwischen
einer Zykluszeit von 10, 15, 20 oder 25 Minuten wahlen. Um
die gewiinschte Zeit einzustellen, miissen Sie die Taste so oft
hintereinander betétigen bis die entsprechende Zykluszeit mit
den griinen LEDs angezeigt wird.

Statik/
Wechseldruck

Durch Betatigen der Taste ,statik/wechseldruck” kann vom
Betriebsmodus Wechseldruck in den Betriebsmodus Statik
oder umgekehrt gewechselt werden.

Befindet sich das System im Betriebsmodus Wechseldruck
leuchtet die griine LED ,wechseldruck” auf und die orange LED
Jstatik” erlischt. Befindet sich das System im Betriebsmodus
Statik leuchtet die orange LED ,statik” auf und die griine LED
~wechseldruck” erlischt.

Im Betriebsmodus Statik pumpt das Aggregat beide
Luftkammerkreise der oberen Ebene, auf den zuvor
eingestellten Druck, gleichmaBig auf.

Sitzfunktion

®

Durch Betatigung der Taste ,sitz” wird die Sitzfunktion
aktiviert bzw. deaktiviert. In der Sitzfunktion wird der zuvor im
Betriebsmodus Wechseldruck oder Statik eingestellte Druck in
beiden Luftkammerkreisen um ca. 10 mmHg erhéht.

Pflegemodus

Q

Durch Betatigen der Taste ,pflege” wird der Pflegemodus
aktiviert. Die orange ,pflege”-LED leuchtet auf.

Tastensperre

Durch Betatigung der Taste ,tastensperre” werden alle Tasten
mit denen Einstellungen mdglich sind vor unbewusster
Betdtigung gesichert. Die Tastensperre aktiviert sich entweder
automatisch ca. 30 Sekunden nach der letzten Betdtigung
einer beliebigen Taste oder kann durch 3 Sekunden langes
Driicken der Taste ,tastensperre” manuell aktiviert werden. Ist
die Tastensperre aktiviert, kann diese durch 3 Sekunden langes
Driicken der Taste ,tastensperre” deaktiviert werden. Die griine
LED ,tastensperre” erlischt.

Seite 19



aks aks-samson
Nr. Element Piktogramm | Funktion
Durch Betatigung der Taste ,alarm stumm” kann der akustische
g Alarm bei ,niedriger druck” und ,systemfehler” ausgeschaltet
o 7 Riicksetzung werden, um eine dauerhafte akustische Belastung zu
::«_5, des Alarms vermeiden. Die rote LED ,niedriger druck” bzw. ,systemfehler”
a leuchtet dann weiter auf. Der akustische Alarm bei Stromausfall
kann nicht ausgeschaltet werden.
M ' Die 8-stufige Einstellung des Drucks wird durch griin
1 Ldruck .
- aufleuchtende LEDs angezeigt.
(grun)
) zykluszeit” ' Die elngestellte Zykluszeit wird mit den griinen LEDs
(griin) angezeigt.
Befindet sich das System im Betriebsmodus Wechseldruck
statik”/ 0/0 leuchtet die griine LED ,wechseldruck” auf und die orange LED
3 "wechseldruck” Jaril ~statik” erlischt. Befindet sich das System im Betriebsmodus
" (orange/griin) Statik leuchtet die orange LED ,statik” auf und die griine LED
~wechseldruck” erlischt.
) Bei Aktivierung der Sitzfunktion leuchtet die orange LED
4 #Sitz” ( ) ,sitz" auf und die orange LED ,statik” bzw. die griine LED
o orange ~wechseldruck” erlischt.
% P 0 Der aktivierte Pflegemodus wird durch die aufleuchtende
& 5 Jpflege P .
c (orange) orange LED ,pflege” signalisiert.
<
p (] Die aktivierte Tastensperre wird durch die aufleuchtende griine
6 Jtastensperre . " ..
(grin) LED ,tastensperre” signalisiert.
“ 0] Ist der akustische Alarm ausgeschaltet, leuchtet die orange LED
7 yalarm stumm P
(orange) »alarm stumm” auf.
Alarm ° Tritt bei eingeschaltetem Netzschalter ein Stromausfall ein
8 stromausfall” (rot) oder wird die Zuleitung beschadigt (z. B. Kabelbruch) blinkt die
" ro rote LED ,stromausfall” und der akustische Alarm ertont.
9 Alarm [ ] Bei einem technischen Defekt im Aggregat, blinkt die rote LED
JSystemfehler” (rot) ~systemfehler” und der akustische Alarm ertont.
Bei einem Druckabfall im System, z.B. bei auftretenden
10 Alarm [ ] Leckagen der Wechseldruckmatratze oder der
Lhiedriger druck” (rot) Schlauchverbindungen wahrend des Betriebes, blinkt die rote
LED ,niedriger druck” und der akustische Alarm ertont.

Das Produkt ist ein grof3zelliges, luftgefiilltes Antidekubitus-Wechseldrucksystem mit automatischer
Regelung des Fulldrucks. Es funktioniert nach dem Prinzip der intermittierenden Entlastung des
Patientenauflagedrucks und ist fiir die Dekubitusprophylaxe und/oder -therapie am ganzen Korper
bestimmt. Das Antidekubitus-Wechseldrucksystem wird als Matratzenersatzsystem verwendet,
d.h. aufgrund einer zusatzlichen statischen Luftzellenebene, ist keine separate Schaumstoff-
Matratzenunterlage im Bett notwendig. Ein Durchsinken des Patienten auf die Liegeflache wird
verhindert.

Das Produkt besteht aus einem Aggregat und einer luftgefillten Wechseldruckmatratze, die durch
drei Versorgungsschlauche miteinander verbunden sind. Das Aggregat beinhaltet zwei elektrisch
betriebene Luftkompressoren, einen Synchronmotor mit einer Luftverteilerscheibe und einen
elektronischen Drucksensor, die zusammen als mikroprozessorgesteuerte Regeleinheit agieren.
Die Wechseldruckmatratze, besteht aus insgesamt 20 (200 cm)/22 (220 cm) Zellen, jede Zelle
enthalt zwei Luftkammern (Doppelzelle). Eine kleinere fiir die statische Luftzellenebene (untere
Versorgungsschlauch) und eine groR3zellige fur die Liegeflache der Wechseldruckmatratze. Die
Liegeflache ist in zwei Luftkammerkreise aufgeteilt (mittlere und obere Versorgungsschlauch).
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Durch die mikroprozessorgesteuerte Regeleinheit des Aggregates werden im Betriebsmodus
Wechseldruck die 2 Luftkammerkreise der Wechseldruckmatratze intermittierend be- und
entlliftet. Durch diese Be- und Entliiftung der Zellen werden die einzelnen Korperbereiche
abwechselnd druckentlastet. AuBerdem kommt es zu einer Anpassung der Wechseldruckmatratze
an die Korperkonturen mit daraus resultierender gleichmaBiger Verteilung des Korpergewichts
und einer Verminderung des Auflagedruckes. Aufgrund der intermittierenden Entlastung und
der Verminderung des Auflagedruckes wird die Durchblutung in den Gewebearealen verbessert
und das Entstehungsrisiko eines Dekubitus reduziert bzw. der Heilungsverlauf bestehender
Dekubitalgeschwiire verbessert.

Uber zwei Druckregeltasten (,+* und ,-*) auf dem Bedienfeld des Aggregates (Abb. 5.1.01) wird der
Fulldruck im Verhdltnis zum Patientengewicht stufenweise als Richtwert eingestellt. Die Einstellung
ist dabei in 8 Stufen mdglich. Durch den erforderlichen Handtest und ggf. einer Nachregulierung
des Fulldrucks wird eine Anpassung an die Besonderheiten des Patienten ermdglicht (siehe Kapitel
Bedienung/Anwendung Abschnitt Normalbetrieb).

Zusatzlich kann am Aggregat zwischen den Zykluszeitintervallen 10, 15, 20 oder 25 Minuten gewahlt
werden. Ist der Fulldruck eingestellt, fullt die Luftkompressionseinheit die Wechseldruckmatratze
mit Luft und der elektronische Drucksensor misst und Uberwacht permanent den eingestellten
Fulldruck im System. Erreicht der Filldruck den eingestellten Wert, wird die Luftkompressionseinheit
automatisch abgeschaltet. Liegt der Systemdruck unter dem eingestellten Fulldruck, wird dies durch
den elektronischen Drucksensor erkannt, die elektronisch gesteuerte Luftkompressionseinheit
schaltet ein und pumpt Luft in das System, bis der eingestellte Fulldruck wieder erreicht ist. Jede
Veranderung/Abweichung des Systemdrucks vom eingestellten Filldruck, z.B. auch bei einem
Positionswechsel des Patienten auf der Wechseldruckmatratze, wird vom Drucksensor erkannt und
durch das System in entsprechender Form automatisch nachreguliert.

Durch ein optisches Alarmsignal ,niedriger druck” (Abb. 5.1.01) und ein akustisches Alarmsignal
wird ein moglicher Druckverlust bzw. Druckabfall im System signalisiert und somit das Risiko des
Durchliegens reduziert. Um eine dauerhafte Larmbeldstigung zu vermeiden kann bei Eintreten eines
Druckverlustes das akustische Alarmsignal separat mit der Taste fiir die Riicksetzung des Alarms (Abb.
5.1.01) ausgestellt werden. Das optische Alarmsignal weist weiterhin auf den Druckverlust hin, bis
dieser behoben ist.

Das Produkt kann zusatzlich Uber die Taste ,wechseldruck/statik” am Aggregat (Abb. 5.1.01)
vom Betriebsmodus Wechseldruck in den Betriebsmodus Statik und umgekehrt umgeschaltet
werden. Im Betriebsmodus Statik werden beide Luftkammerkreise der oberen Luftzellenebene in
der Wechseldruckmatratze mit dem eingestellten Filldruck gleichzeitig befillt. Der eingestellte
Betriebsmodus wird durch das Aufleuchten der jeweils zugehérigen LED angezeigt.

Zusatzlich verfugt das Antidekubitus-Wechseldrucksystem Uber einen Pflegemodus, in dem
die Wechseldruckmatratze mit dem maximalen Fulldruck gleichmaBig aufgepumpt wird. Der
Pflegemodus hadlt ca. 30 Minuten an und wechselt danach automatisch in den zuletzt eingestellten
Betriebsmodus (Wechseldruck oder Statik) zuriick. Der Betrieb der Pflegefunktion wird durch eine
aufleuchtende LED (orange) angezeigt.

Seite 21



aks aks-samson

Darliber hinaus ermdglicht die Sitzfunktion dem Patienten eine Unterstlitzung in der sitzenden
Position bei angestelltem Rickenteil des Pflegebettes. Hier wird der zuvor eingestellte Druck im
Wechseldruckmodus oder im Statikmodus in beiden Luftkammerkreisen der oberen Ebene um ca.
10 mmHg gleichmaBig erhéht. Durch eine aufleuchtende LED (orange) wird der Betrieb der Sitz-
Funktion signalisiert.

Das Aggregat des aks-samson verfligt Uber eine automatische Tastensperre. Werden in einem
Zeitraum von ca. 30 Sekunden die Tasten am Aggregat nicht betatigt, sperrt das Aggregat
automatisch alle Tasten. So ist ein unwissentliches Verstellen, z.B. bei der Reinigung nicht moglich.
Erst durch ein 2 Sekunden langes Betatigen der Entsperrungstaste ,tastensperre” werden die Tasten
wieder freigegeben. Eine manuelle Sperrung der Tasten durch ein 2 Sekunden langes Driicken der
Tastensperre ist ebenfalls moglich.

Das aks-samson verfiigt zudem Uber 3 verschiedene Alarmsysteme, die insbesondere ein Durchliegen
des Patienten bei einem Defekt ausschlieBen sollen. Das erste Alarmsystem wird aktiviert, wenn
das System den eingestellten Druck nicht erreichen kann. Dies kann z.B. aus einer Leckage heraus
resultieren. Bei dem Alarm ,niedriger Druck” wird ein akustisches Alarmsignal aktiviert und die LED
,niedriger Druck” leuchtet dauerhaft auf. Das zweite Alarmsystem ist der technische Alarm, der
einen Systemfehler im Aggregat signalisiert. Hier wird der Defekt wiederum durch ein akustisches
Alarmsignal und durch die zugehorige LED ,systemfehler” angezeigt. Das dritte Alarmsystem ist fiir
einen maoglichen Stromausfall im System vorhanden. Wenn der Netzstecker bei eingeschaltetem
Aggregat gezogen wird oder ein Stromausfall im Netz vorliegt, wird der Alarm ,stromausfall”
aktiviert. Der Spannungsverlust wird durch ein akustisches Alarmsignal und durch die zugehorige LED
Lstromausfall” angezeigt. Beide Alarmkomponenten werden in diesem Fall durch einen Akku versorgt.

Bei Eintreten des Alarmsystems ,niedriger druck” und ,systemfehler” kann das akustische Alarmsignal
separat mit der Alarmriicksetzungstaste (Abb. 5.1.01) ausgestellt werden, um eine dauerhafte
Larmbelastigung zu vermeiden. Das zugehodrige optische Alarmsignal signalisiert weiterhin die
Storung, bis diese behoben ist.

Die Wechseldruckmatratze verfliigt am Kopfende Uber einen CPR-Verschluss (CPR = Cardio
Pulmonale Reanimation) mit dem im Notfall bei notwendiger Reanimation des Patienten die
Wechseldruckmatratze schnellst moglich entleert werden kann. Hierzu werden durch Ziehen an der
CPR-Lasche alle 3 Luftkammerkreise gedffnet.

Eine Befestigung der Wechseldruckmatratze an der Liegefliche des Bettes wird durch die
8 Befestigungsbander, die an der Unterseite angebracht sind, gewahrleistet (siehe Abbildung 05.04).
Dazu werden die Befestigungsbander an den Rahmen der Liegeflache befestigt. Zusatzlich bieten 4
Antirutschflachen an der Unterseite Halt.

Die Wechseldruckmatratze ist durch einen fliissigkeitsundurchlassigen Matratzenbezug, der durch
einen an zwei Seiten verlaufenden ReilBverschluss verschlossen ist, geschiitzt. Der Matratzenbezug
ist abnehmbar und kann im Fall einer Verunreinigung in der Waschmaschine mit haushaltstblichen
Waschmitteln gewaschen werden (siehe Kapitel Reinigung/Desinfektion Abschnitt Reinigung durch
den Anwender/Betreiber).
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6

Inbetriebnahme

Das Produkt (zzgl. Zubehor) wurde fir die Anwendung auf einem Pflegebett oder einem
,Standardbett” entwickelt.

Setzen Sie kein beschddigtes oder stark abgenutztes Produkt ein. Priifen Sie das
jeweilige Produkt (zzgl. Zubehor) vor und wahrend des Aufbaus zur Anwendung
auf Schiaden und Mangel. Insbesondere die Zuleitung, das Aggregatgehduse sowie
die Anschlisse und die Wechseldruckmatratze dirfen nicht beschadigt sein.
Nichtbeachtung erhéht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene
Dekubitusrisiko.

Das Bett muss iiber Matratzenhalter oder eine Rahmenkonstruktion verfiigen,
die ein Herausrutschen des Produktes verhindern.

Beachten Sie, dass die Liegeflaiche des Bettes stabil ist und die Aullenmalie der

% Liegeflache fiir das Produkt passend sind. Das Produkt kann auf allen Lattenrosten und

Gitterliegeflachen, verstellbar oder starr, eingesetzt werden. Die Liegeflache darf keine
scharfen Ecken und Kanten aufweisen, die die Matratze beschadigen kdnnten.

Beachten Sie, dass eine optimale Wirkung des Antidekubitus-Wechseldrucksystems nur
bei ebener Lage der Liegeflache erreicht wird.

Wenn Sie anhand des Kapitels Lieferumfang festgestellt haben, dass die Lieferung vollstandig und
unbeschadigt ist, fiihren Sie die Inbetriebnahme wie folgt durch:

1.

Uberpriifen Sie, ob die Liegeflache fir die Verwendung mit der Matratze geeignet ist. Beachten
Sie dabei die Sicherheitshinweise fiir den Anwender (siehe Kapitel Sicherheitshinweise
Abschnitt Sicherheitshinweise fiir den Anwender).

Nehmen Sie die Wechseldruckmatratze aus der Verpackung.
Bewahren Sie die Verpackung fiir einen evtl. Transport bzw. die Lagerung des Produktes auf.

Legen Sie die Wechseldruckmatratze auf die Liegeflache des Bettes und entfalten Sie diese
vollstandig.

Positionieren Sie die Wechseldruckmatratze so auf der Liegeflache des Bettes, dass sich die
Versorgungsschlauche rechts unten am Ful3ende befinden (aus der Sicht der im Bett liegenden
Person). Der Aufdruck ,Ful3ssymbol” (Abb. 6.01) auf der Wechseldruckmatratze muss sich am
FuBende des Bettes befinden. Der Aufdruck der Typenbezeichnung (Abb. 6.02) befindet sich
dann an der Kopfseite. Beide Aufdrucke kennzeichnen auBerdem die Oberseite/Liegeflache
der Wechseldruckmatratze.

Befestigen Sie die Wechseldruckmatratze, indem Sie die acht Befestigungsbander an der
Unterseite der Wechseldruckmatratze (Abb. 5.04) um die bewegliche Liegefldche legen und
festziehen. Das Fixieren der Wechseldruckmatratze ist nétig, um ein Verrutschen zu verhindern.
Achten Sie darauf, dass die Befestigungsbander nicht am BettauBenrahmen befestigt sind.
Bei Betten mit verstellbarer Liegefldiche mussen sich alle Bewegungsfunktionen des Bettes
ausfiihren lassen, ohne die Wechseldruckmatratze zu beschadigen. Die Versorgungsschlauche
der Wechseldruckmatratze miissen so platziert werden, dass sie nicht geknickt, gequetscht
oder verdreht werden.
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10.

\ / Wechseldruckmatratze \
Bsp.: 120 x 200 cm
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Abb. 6.01 - Aufdruck Matratzenbezug Abb. 6.02 - Aufdruck Matratzenbezug
FuB3symbol Typenbezeichnung

Legen Sie anschlieBend ein Bettlaken Uber die Wechseldruckmatratze/den Matratzenbezug.
Achten Sie hier auf faltenfreies Aufliegen.

Uberpriifen Sie nun die Liegefliche der Wechseldruckmatratze auf mégliche Druckstellen
durch Faltenbildung. Achten Sie auBerdem auf einen festen Halt auf der Liegeflache des
Bettes.

Das Aggregat verfligt Uber eine Aufhdngevorrichtung (2 Haltebligel) (Abb. 6.03 und Abb.
6.04). Hangen Sie das Aggregat mit den beiden umklappbaren Haltebiigeln an das FuBende
des Bettes oder stellen Sie es, mit der Unterseite, auf eine ebene Ablageflache neben das Bett.

SchlieBen Sie die drei Versorgungsschlauche mit dem Anschlussstecker der
Wechseldruckmatratze an die Anschlussbuchse des Aggregates an (Abb. 6.03 und Abb. 6.04).
Achten Sie darauf, dass sie horbar einrasten und die Versorgungsschlauche nicht verdreht,
eingeklemmt oder geknickt sind.
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Abb. 6.03 - Anschlussbuchse Abb. 6.04 - Anschlussstecker

11. Uberpriifen Sie, ob der CPR-Verschluss an der Wechseldruckmatratze vollstindig geschlossen
ist (Abb. 8.13.02) Der Endstopfen befindet sich auf der rechten Seite am Kopfende der
Wechseldruckmatratze (Abb. 5.03).

12. Uberpriifen Sie, dass der Netzschalter (griin) des Aggregates auf ,aus” (0) steht. Der
Netzschalter befindet sich auf der rechten Gehauseseite (Abb. 5.01).

13. SchlieBen Sie das Aggregat an das Stromnetz an.
Anschlusswert: siehe Kapitel Technische Daten Abschnitt Aggregat. Beim Anschluss des
Aggregates ist die Zuleitung so zu verlegen, dass es nicht beim Betrieb des Pflegebettes
gezerrt, iberfahren oder durch bewegliche Teile gefahrdet werden kann.

SchlieBen Sie den Netzstecker direkt ans Stromnetz an. Verwenden Sie nur
ordnungsgemaB installierte und fiir den Netzstecker geeignete Netzsteckdosen.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdose. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker
immer zuganglich sein muss, um im Notfall das Aggregat vom Stromnetz trennen
zu konnen.

Achten Sie beim Einsatz des Produktes auf einem Pflegebett mit Seitengittern
darauf, dass die Seitengitterfunktionen vollstandig erhalten bleiben.

ED Beachten Sie die sichere Arbeitslast des Pflegebettes.

74200130_GA_Decu_samson_25114_Rev02_DE
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7 Ersteinsatz

Vor dem ersten Einsatz und vor jedem Wiedereinsatz stellen Sie den sicheren Zustand des Produktes
(zzgl. Zubehor) anhand der Wartungsangaben im Kapitel Wartung fest. Reinigen und desinfizieren Sie
das Produkt (zzgl. Zubehor) vor jedem Wiedereinsatz gemall dem Kapitel Reinigung/Desinfektion.

5

Beachten Sie die Sicherheitshinweise (siehe Kapitel Sicherheitshinweise).

8 Bedienung/Anwendung

Beachten Sie vor bzw. wahrend jeder Anwendung die folgenden Hinweise:

Erfolgt die Anwendung auf einem Pflegebett, lesen und beachten Sie zusatzlich
die Gebrauchsanweisung des Pflegebettes.

Priifen Sie das Produkt (zzgl. Zubehor) regelmalig, insbesondere nach der Reinigung/
Desinfektion (siehe Kapitel Wartung Abschnitt Wartungsplan: Priifung durch den
Anwender).

Setzen Sie kein beschadigtes oder stark abgenutztes Produkt/Zubehor ein.
Nichtbeachtung erhoht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene
Dekubitusrisiko.

Halten Sie das Produkt (zzgl. Zubehor) von starker Hitze oder offenem Feuer fern.
Es ist nicht flammenhemmend. Es besteht Brandgefahr! Dies gilt auch beim Trocknen.

Beachten Sie die Angaben zur Reinigung/Desinfektion (sieche Kapitel Reinigung/
Desinfektion).

Vermeiden Sie die direkte Lagerung des Patienten auf bestehende Wunden.

Der Einsatz des Produktes ersetzt nicht vollstandig die regelmalige Umlagerung
des Patienten.

Die Anwendung des Produktes (zzgl. Zubehor) darf nur nach sorgfaltiger Betrachtung
des einzelnen Patienten erfolgen. Die Eignung des Produktes (zzgl. Zubehor) fiir den
Patienten muss in regelmaBigen Abstanden (z.B. bei einer Gewichtszunahme/-
abnahme) Uberpriift werden. Beriicksichtigen Sie die Besonderheiten des Patienten,
damit flr den jeweiligen Patienten stets ein Antidekubitus-Wechseldrucksystem in der
richtigen GroBe und Ausfiihrung verwendet wird. Stimmen Sie die
Funktionseigenschaften des Antidekubitus-Wechseldrucksystems auf die individuellen
Beeintrachtigungen und Funktionseinschrankungen des jeweiligen Patienten ab. Beim
Restless Legs Syndrom empfehlen wir beispielsweise die Freilagerung der Fersen.
Mogliche Kontraindikationen mussen hierbei beachtet werden. Bei Nichtbeachtung
kann es zu einer Verringerung der Lebens-/Nutzungsdauer des Produktes kommen.
Darliber hinaus erhoht sich - durch die vermehrte Belastung mit Scherkraften - das beim
Verwenden des Produktes stets vorhandene Dekubitusrisiko.
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8.2 Zykluszeit

Das Produkt bietet die Mdglichkeit die Zykluszeit der Wechseldruckintervalle zu verandern. Die
Zykluszeit kann in 4 Stufen von 10, 15, 20 oder 25 Minuten am Aggregat eingestellt werden. Fir
die Einstellung missen Sie die Zykluszeittaste (Abb. 5.1.01) ein- oder mehrfach betatigen. Durch
die Regeleinheit des Aggregates werden beide Luftkammerkreise der Wechseldruckmatratze
intermittierend in dem zuvor gewahlten Zyklus be- und entliftet.

8.3 Betriebsmodus Statik

Bei dem Produkt haben Sie die Moglichkeit, den Betriebsmodus von Wechseldruckbetrieb
auf einen statischen Betrieb umzustellen. Betdtigen Sie dazu die Taste ,wechseldruck/statik”
(Abb. 5.1.01). Der Betriebsmodus Statik wird durch das Aufleuchten der ,statik”-LED signalisiert.
In diesem Betriebsmodus regelt das System den Innendruck in beiden Luftkammerkreisen der
Wechseldruckmatratze auf den Wert, der zuvor im Wechseldruckmodus eingestellt wurde.

D.h. bevor der Patient im statischen Betrieb auf der Wechseldruckmatratze gelagert werden darf,
muss der optimale Druck im Betriebsmodus Wechseldruck (siehe Kapitel Bedienung/Anwendung
Abschnitt Normalbetrieb) ermittelt/eingestellt werden.

Ein Andern des Drucks wahrend der eingestellten Statik-Funktion ist dennoch durch Betétigung der
Druckregel-Tasten (Abb. 5.1.01) mdéglich.

Um in den Betriebsmodus Wechseldruck zuriick zu gelangen, betdtigen Sie erneut die Taste
~wechseldruck/statik”. Der Betriebsmodus Wechseldruck wird durch das Aufleuchten der
~wechseldruck”-LED signalisiert.
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8.4 Betriebsmodus Pflege

Soll der Patient im Bett gepflegt und/oder behandelt werden, bietet das Produkt den Pflegemodus
(,autofirm”) an. Dabei werden beide Luftkammerkreise der Wechseldruckmatratze mit dem
maximalem Fulldruck aufgepumpt. Es entsteht eine stabile Matratzenoberflache. Diese Funktion
bleibt fiir ca. 30 Min. in Betrieb. AnschlieBend wechselt der Pflegemodus automatisch in den zuletzt
eingestellten Betriebsmodus zurlick (Wechseldruck oder Statik).

Betatigen Sie zur Aktivierung des Pflegemodus die Taste ,pflege”/,autofirm” auf dem Bedienfeld
des Aggregates (Abb. 5.1.01). Die LED Anzeige ,pflege/autofirm” leuchtet orange auf, wenn der
Pflegemodus aktiv ist und die orange Anzeige ,statik” bzw. die griine Anzeige ,wechseldruck” erlischt.

Befindet sich das Produkt in der Sitz-Funktion, muss diese zuvor ausgeschaltet werden,
um in den Pflegemodus wechseln zu kdnnen (siehe Abschnitt Sitz-Funktion).

Der Pflegemodus kann auch manuell ausgeschaltet werden. Betdtigen Sie zum Beenden des
Pflegemodus die Taste ,pflege/autofirm” erneut. Das System wechselt in den zuvor eingestellten
Betriebsmodus Statik bzw. Wechseldruck zurtick. Ist der Pflegemodus beendet, erlischt die Anzeige
,pflege/autofirm” und die Anzeige ,wechseldruck” bzw. ,statik” leuchtet auf.

Beachten Sie, dass nach Abschalten des Pflegemodus die 3 statischen Kopfzellen aufgrund der
Ruckschlagventile weiterhin den Maximaldruck haben und der Druck neu eingestellt werden muss
(siehe Kapitel Bedienung/Anwendung Abschnitt Normalbetrieb).

Um den Pflegemodus vor dem automatischen Abschalten manuell auszuschalten, missen Sie die
Taste ,pflege”/,autofirm” erneut betatigen. Priifen Sie auch nach dem manuellen Abschalten des
Pflegemodus den Druck in den 3 statischen Kopfzellen und stellen Sie diesen neu ein (siehe Kapitel
Bedienung/Anwendung Abschnitt Statische Kopfzellen).

8.5 Sitz-Funktion

Die Sitz-Funktion unterstiitzt den Patienten, insbesondere im Bereich des Gesalies, in der sitzenden
Position bei angestelltem Riickenteil des Pflegebettes. Durch diese Funktion wird ein ,Durchsitzen”
auf der Wechseldruckmatratze vermieden, das aufgrund der Verlagerung des Hauptkdrpergewichtes
auf das Gesal3 im Sitzen entstehen kann.

Um die Sitz-Funktion einzuschalten gehen Sie wie folgt vor:

1. Befindet sich das Produkt im Betriebsmodus Wechseldruck oder Statik, betdtigen Sie die
Taste ,sitz” (Abb. 5.1.01).
Befindet sich das Produkt im Pflegemodus muss dieser zuvor ausgeschaltet werden, um in
die Sitz-Funktion wechseln zu kdnnen (siehe Kapitel Bedienung/Anwendung Abschnitt
Betriebsmodus Pflege).

2. Bei Aktivierung der Sitz-Funktion leuchtet die orange LED ,sitz" auf und die orange LED
,statik” bzw. die griine LED ,wechseldruck” erléschen.

In der Sitz-Funktion wird der zuvor im Betriebsmodus Wechseldruck oder Statik eingestellte
Druck in beiden Luftkammerkreisen des oberen Matratzenteils um ca. 10 mmHg erhéht.

3. Stellen Sie das Riickenteil des Bettes in die gewiinschte Position an.

Das Rickenteil eines aks-Pflegebettes kann bis max. 70° angestellt werden, ohne das beim
Produkt Fehlfunktionen entstehen oder die Wechseldruckmatratze beschadigt wird.
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4. Prufen Sie mit der Hand unter dem Gesal3 des Patienten, ob dieser nicht ,durchsitzt”.

5. Ein Andern des Drucks wihrend der eingestellten Sitz-Funktion ist durch Betitigung der
Druckregel-Tasten (Abb. 5.1.01) moglich.

6. Um die Sitz-Funktion wieder auszuschalten, miissen Sie die Taste ,sitz” erneut betatigen.
Bringen Sie zuvor das Riickenteil des Bettes in eine waagerechtere Position zwischen 0° und
20°. Das Produkt geht in den vor der Sitzposition verwendeten Betriebsmodus Wechseldruck
bzw. Statik zurtick. Die orange LED ,sitz” erlischt und die griine LED ,wechseldruck” bzw. die
orange LED ,statik” leuchtet auf.

7. Falls Sie den Druck wahrend der Sitz-Funktion verandert haben, muissen Sie den Druck erneut
im Betriebsmodus Wechseldruck oder Statik einstellen (siehe Kapitel Bedienung/Anwendung
Abschnitt Normalbetrieb).

8. Beachten Sie, dass nach Abschalten der Sitz-Funktion die 3 statischen Kopfzellen aufgrund

der Ruickschlagventile weiterhin einen erhéhten Druck haben und der Druck neu eingestellt
werden muss (siehe Kapitel Bedienung/Anwendung Abschnitt Statische Kopfzellen).

% Achten Sie darauf, die Sitz-Funktion nach Gebrauch wieder auszuschalten und die
Einstellungen am Aggregat zu Gberprifen.

8.6 Anwendung der Tastensperre

Das Produkt verfligt Uber eine Tastensperren-Funktion. Die Tastensperre dient dazu, alle
vorgenommenen Einstellungen vor unbeabsichtigten Verstellen zu sichern.

Aktivierung der Tastensperre

Die Tastensperre aktiviert sich automatisch ca. 30 Sekunden nach der letzten Betatigung einer
beliebigen Taste.

Sie kann auch durch ca. zwei Sekunden langes Halten der Taste ,tastensperre” (Abb. 5.1.01) manuell
aktiviert werden. Die aktivierte Tastensperre wird durch die aufleuchtende griine LED ,tastensperre”
signalisiert.

Deaktivierung der Tastensperre

Ist die Tastensperre aktiviert, kann diese durch zwei Sekunden langes Halten der Taste ,tastensperre”
deaktiviert werden. Die griine LED ,tastensperre” erlischt.
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8.7 Stromausfall

Ein Stromausfall wird durch einen optischen und akustischen Alarm signalisiert (siehe Kapitel
Bedienung/Anwendung Abschnitt Alarm Stromausfall).

Bei einem Stromausfall besteht die Gefahr eines rapiden Druckverlustes in der
Wechseldruckmatratze.

Um diesem vorzubeugen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Trennen Sie den Anschlussstecker der Versorgungsschlauche durch Dricken der
Einrastsicherung (Abb. 8.7.01) vom Aggregat.

2. VerschlieBen Sie sofort den Anschlussstecker mit dem anhdngenden Verschlussdeckel bis
dieser horbar einrastet (Abb. 8.7.01 und Abb. 8.7.02).

- J - J

Abb. 8.7.01 - Anschlussstecker offen Abb. 8.7.02 - Anschlussstecker verschlossen

3. Der Druck gleicht sich jetzt in beiden Luftkammerkreisen aus. In diesem Zustand werden die
Luftkammerkreise nicht mehr be- und entliiftet (kein Wechseldruck).

4. Prufen Sie jetzt, ob der Druck ausreicht, um den Patienten vorlbergehend auf der
Wechseldruckmatratze lagern zu kénnen. Es muss ausreichend Luft in den Zellen vorhanden
sein, sodass der Patient nicht durchliegt.

5. Wenn der Druck fiir die Lagerung ausreicht, darf der Patient max. 180 Minuten auf der
Wechseldruckmatratze liegen. Es muss alle 30 Minuten Uberpriift werden, ob der Patient nicht durchliegt.

6. Ist der Druck fiir die Lagerung nicht ausreichend oder soll die Lagerung ausschlieBlich im
Wechseldruckmodus erfolgen, muss der Patient umgehend anders gelagert werden.

7. Schalten Sie das Aggregat mit dem Netzschalter aus (Abb. 5.01).

Ist der Strom wieder vorhanden, liberpriifen Sie ein letztes Mal, ob der Patient nicht durchliegt.
Wenn doch, ist bereits zu viel Luft aus der Wechseldruckmatratze entwichen. Der Patient
muss anderweitig gelagert werden und ein erneutes Befillen gemaR Kapitel Bedienung/
Anwendung Abschnitt Normalbetrieb ist notwendig. Liegt der Patient nicht durch, trennen
Sie den Verschlussdeckel vom Anschlussstecker. Stecken Sie den Anschlussstecker in die
Anschlussbuchse des Aggregates bis er horbar einrastet (Abb. 6.03 und Abb. 6.04).

9. Schalten Sie das Aggregat mit dem Netzschalter ein.

10. Uberpriifen Sie nach Einschalten des Aggregates die Einstellung des Betriebsmodus und die
Druckeinstellung.

11. Stellen Sie, wenn notwendig, den gewiinschten Betriebsmodus (siehe Kapitel Bedienung/
Anwendung Abschnitt Betriebsmodus Statik) erneut ein.

12. Jetzt muss der Druck wieder neu eingestellt werden. Gehen Sie dazu wie im Kapitel
Bedienung/Anwendung Abschnitt Normalbetrieb beschrieben vor.
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8.8

Patiententransport

Die Zuleitung und die Versorgungsschlauche diirfen nicht iiberfahren werden.

F Beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Pflegebettes.

Wenn der Patient auf der Wechseldruckmatratze liegend transportiert werden soll, kann es aufgrund
der Stromunterbrechung zu einem rapiden Druckverlust in der Wechseldruckmatratze kommen. Um
diesem vorzubeugen, gehen Sie wie folgt vor:

1.

10.

11.

12.

Schalten Sie das Aggregat mit dem Netzschalter aus (Abb. 5.01) und trennen Sie es vom
Stromnetz, indem Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.

Trennen Sie den Anschlussstecker der Versorgungsschlauche durch Driicken der
Einrastsicherung vom Aggregat (Abb. 8.7.01).

VerschlieBen Sie sofort den Anschlussstecker mit dem anhangenden Verschlussdeckel bis
dieser horbar einrastet (Abb. 8.7.01 und Abb. 8.7.02).

Der Druck gleicht sich jetzt in beiden Luftkammerkreisen aus. In diesem Zustand werden die
Luftkammerkreise nicht mehr be- und entliftet (kein Wechseldruck).

Hangen Sie das Aggregat mit den beiden Haltebiligeln an das FuBende des Bettes. Sichern Sie
das Aggregat gegen Herunterfallen.

% Sichern Sie die Zuleitung und die Versorgungsschlauche der Wechseldruckmatratze

vor dem Uberfahren durch die Bettrollen.

Prifen Sie jetzt, ob der Druck ausreicht, um den Patienten wahrend des Transports auf der
Wechseldruckmatratze lagern zu kénnen. Der Patient darf nicht durchliegen.

Wenn der Druck fiir die Lagerung ausreichend ist, darf der Patient, je nach Befiillungszustand,
maximal 180 Minuten auf der Wechseldruckmatratze liegen. Ob der Druck ausreichend ist,
muss alle 30 Minuten Uberprift werden.

Nach Beendigung des Patiententransportes, trennen Sie den Verschlussdeckel vom
Anschlussstecker. Stecken Sie den Anschlussstecker in die Anschlussbuchse des Aggregates
bis er horbar einrastet (Abb. 6.03 und Abb. 6.04).

SchlieBen Sie das Aggregat an das Stromnetz an und schalten Sie es mit dem Netzschalter ein.

Uberpriifen Sie nach Einschalten des Aggregates die Einstellung des Betriebsmodus und die
Druckeinstellung.

Stellen Sie, wenn notwendig, den gewiinschten Betriebsmodus (siehe Kapitel Bedienung/
Anwendung Abschnitt Betriebsmodus Statik) erneut ein.

Jetzt muss der Druck wieder neu eingestellt werden. Gehen Sie dazu wie im Kapitel
Bedienung/Anwendung Abschnitt Normalbetrieb beschrieben vor.
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8.9 Leckagen-Alarm

Das Produkt ist mit einer Alarmfunktion ausgestattet, um ein Durchliegen des Patienten im Fall eines
Druckverlustes (z.B. durch Leckage) zu vermeiden. Kommt es zu einem Druckverlust im System,
leuchtet die rote LED ,niedriger druck” auf und gleichzeitig ertont ein akustisches Alarmsignal.

Die Alarmauslosung kann verschiedene Ursachen haben:

Abhilfe

Warten Sie, bis das System sich stabilisiert hat.
Der Alarm wird automatisch deaktiviert

mogliche Ursache

Belastungswechsel der Wechseldruckmatratze
(z.B. beim Umlagern des Patienten)

Versorgungsschlauche sind nicht
korrekt am Aggregat befestigt

Zuleitungs- und Verteilerschlduche sind
an einer oder mehreren Zellen gel6st

CPR-VerschluB ist nicht vollstandig geschlossen

Befestigen Sie die Versorgungsschlauche am Aggregat,
bis diese horbar einrasten (Abb. 6.03 und Abb. 6.04)

Befestigen Sie die Zuleitungs- und Verteilerschlduche
an der/den Zelle/n

SchlieBen Sie den CPR-Verschluf3

Befestigen Sie die Endstopfen
(Abb. 5.03 und Abb. 8.13.01)

Informieren Sie lhren Fachhandler

Endstopfen an den Zuleitungs- und
Verteilerschlduchen sind nicht ausreichend befestigt

Zuleitungs- und Verteilerschlduche sind undicht

Zellen sind undicht Informieren Sie lhren Fachhandler

Nach Beseitigung der Alarmursache muss der Druck nach Kapitel Bedienung/Anwendung Abschnitt
Normalbetrieb wieder neu eingestellt werden.

E=p

Bei Deaktivierung des akustischen Alarms mit dem Alarmruicksetzungstaster wird nicht automatisch
nach Beseitigung der Ursache des Druckverlustes bzw. nach einem Aus-/Anschalten des Aggregates
die Alarmfunktion wieder aktiviert.

g)

Wird bei einem Druckverlust das optische und akustische Alarmsignal aktiviert, kann
das akustische Alarmsignal mit dem Alarmriicksetzungstaster (Abb. 5.1.01) deaktiviert
werden. In diesem Fall signalisiert die rote LED ,niedriger druck” weiterhin den
Druckverlust. Ist die Ursache des Druckverlustes behoben, d.h. erreicht das System
wieder den eingestellten Druck, erlischt automatisch die rote LED ,niedriger druck”.

Achten Sie darauf, dass Sie nach jeder Deaktivierung des akustischen Alarms, durch
erneutes Driicken der Taste ,alarm stumm®”, die Alarmfunktion wieder aktivieren.
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8.10 Alarm Stromausfall

Das Produkt ist flir den Fall eines plotzlichen Spannungsabfalls mit einem optischen und akustischen
Alarmsignal ausgestattet. Wenn bei eingeschaltetem Aggregat der Strom ausfallt oder die Zuleitung
in irgendeiner Form getrennt wurde, wird der Alarm aktiviert. In diesem Fall leuchtet die rote LED
Lstromausfall” auf und ein akustisches Alarmsignal ertont. Das akustische Alarmsignal kann nicht,
wie beim Alarm ,niedriger druck”, ausgeschaltet werden. Das optische und akustische Alarmsignal
wird in diesem Fall flir mindestens 1 Stunde durch einen Akku versorgt (siehe Kapitel Bedienung/
Anwendung Abschnitt Akku).

Die Alarmauslésung kann verschiedene Ursachen haben:

mogliche Alarmursache Abhilfe

Befolgen Sie die Anweisungsschritte im Kapitel

stromausfallim Stromversorgungsnetz, Bedienung/Anwendung Abschnitt Stromausfall.

Priifen Sie den festen Sitz des Netzsteckers in der
Netzsteckdose.

Ist der Netzstecker fest in der Netzsteckdose und

der Alarm ist weiterhin aktiviert, befolgen Sie die
Anweisungsschritte im Kapitel Bedienung/Anwendung
Abschnitt Stromausfall und informieren Sie Ihren
Fachhandler.

Prifen Sie den festen Sitz des Geratesteckers am
Aggregat.

Ist der Geratestecker fest in der Geratesteckerbuchse
Die Zuleitung wurde vom Aggregat getrennt. des Aggregates und der Alarm ist weiterhin aktiviert,
befolgen Sie die Anweisungsschritte im Kapitel
Bedienung/Anwendung Abschnitt Stromausfall und
informieren Sie Ihren Fachhandler.

Der Netzstecker wurde von der Netzsteckdose
getrennt.

Ziehen Sie umgehend den Netzstecker aus der
Netzsteckdose. Das Produkt darf nicht mehr

Die Zuleitung ist beschadigt (z. B. Kabelbruch oder betrieben werden!

Beschadigung der Kabelisolierung). Befolgen Sie die Anweisungsschritte im Abschnitt
Stromausfall.

Informieren Sie lhren Fachhandler.

Befolgen Sie die Anweisungsschritte im Abschnitt
Eine Sicherung ist defekt. Stromausfall.

Informieren Sie lhren Fachhéndler.

Das Aggregat darf nur von geeignetem

Fachpersonal ge6ffnet werden!
Eine elektrische Verbindung innerhalb des Aggregates

ist getrennt oder beschadigt. Befolgen Sie die Anweisungsschritte im Kapitel

Bedienung/Anwendung Abschnitt Stromausfall.
Informieren Sie lhren Fachhandler.

Das Aggregat darf nur von geeignetem
Fachpersonal ge6ffnet werden!

Eine elektrische Komponente ist defekt. Befolgen Sie die Anweisungsschritte im Kapitel
Bedienung/Anwendung Abschnitt Stromausfall.

Informieren Sie Ihren Fachhandler.

Wurde die Ursache des Stromausfalls behoben und das Produkt funktioniert wieder, stellen Sie
den Druck und ggf. den gewtinschten Betriebsmodus neu ein und gehen Sie dafiir wie im Kapitel

Bedienung/Anwendung Abschnitt Normalbetrieb beschrieben vor.
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8.11 Alarm Systemfehler

Das Produkt ist fir den Fall eines plotzlichen technischen Defektes mit einem optischen und
akustischen Alarmsignal ausgestattet. Wenn ein technischer Defekt auftritt, wird der Alarm aktiviert,
die rote LED ,systemfehler” blinkt und ein akustisches Alarmsignal ertont. Das akustische Alarmsignal
kann mit der Taste ,alarm stumm” (Abb. 5.1.01) deaktiviert werden. In diesem Fall leuchtet die rote
LED ,systemfehler” weiterhin.

% Das Aggregat darf nur von geeignetem Fachpersonal getffnet werden.

Wurde die Ursache des technischen Defekts behoben und das Produkt funktioniert wieder, stellen
Sie den Druck neu ein und gehen Sie dafilir wie im Kapitel Bedienung/Anwendung Abschnitt
Normalbetrieb beschrieben, vor.

8.12 Akku

Das Produkt verfligt im Aggregat tber einen Akku, der im Falle eines Stromausfalls den optischen
Alarm ,stromausfall” und das zugehorige akustische Alarmsignal mit Energie versorgt.

Die Versorgung der beiden Alarmsignale durch den Akku reicht, ab dem Zeitpunkt des Stromausfalls,
fur mindestens 1 Stunde.

Der Akku ladt sich im Betrieb des Produktes automatisch auf.

Priifen Sie regelmaBig die Funktionstauglichkeit des Akkus durch kurzzeitiges Herausziehen des
Netzsteckers bei eingeschaltetem Aggregat. Wenn der akustische und optische Alarm funktioniert
sowie das akustische Alarmsignal nicht sofort schwacher wird, ist der Akku in Ordnung. Ist der Akku
defekt, informieren Sie lhren Fachhandler.

Der Akku ist im Falle eines Defektes nicht einzeln austauschbar. Eine Reparatur ist nur durch das
geeignete Fachpersonal zulassig.

Beachten Sie die technischen Angaben des Akkus im Kapitel Technische Daten.
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8.13 CPR-Notentliiftung

Das Produkt ist mit einem CPR-Verschluss (CPR = Cardio Pulmonale Reanimation = Herz-Lungen-
Wiederbelebung) ausgestattet, der zur schnellen Entliiftung der Wechseldruckmatratze in einem
Notfall dient. Der CPR-Verschluss befindet sich aus Sicht des auf dem Riicken liegenden Patienten
rechts am Kopfende der Wechseldruckmatratze. Er ist durch den Aufdruck ,CPR” und durch eine rote
Zuglasche gekennzeichnet (Abb. 8.13.01 und 8.13.02).

1. Ziehen Sie fest an der roten Zuglasche ,CPR” in Richtung des aufgedruckten Pfeils, bis alle
3 Verschliisse an den Zuleitungsschlauchen der Wechseldruckmatratatze gedffnet sind
(Abb. 8.13.01 und Abb. 8.13.02).

2. Trennen Sie den Anschlussstecker der Versorgungsschlauche durch Dricken der
Einrastsicherung vom Aggregat (Abb. 8.13.03).

3. Schalten Sie das Aggregat am Netzschalter aus (Abb. 8.13.04).

N N - Y, N S=2 )

Abb. 8.13.01 - CPR-Verschluss verschlossen Abb. 8.13.02 - CPR-Verschluss gedffnet

) 4 )

-

Abb. 8.13.03 - Anschlussstecker Abb. 8.13.04 - Netzschalter

z4200130_GA_Decu_samson_25114_Rev02_DE
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8.14

Statische Kopfzellen

Die ersten drei Zellen im Kopfbereich der Wechseldruckmatratze sind statische Zellen, d.h. sie sind
nicht in den Wechseldruckzyklus mit eingeschlossen. Der Auflagedruck im Kopfbereich kann ggf.
hoher als vorgesehen sein, in den folgenden Situationen:

Nach Verwendung der Pflege-Funktion oder der Sitz-Funktion.

Das Produkt steuert nach Verwendung der Pflege-Funktion oder der Sitz-Funktion den zuvor
eingestellten Betriebsmodus und den zuvor eingestellten Druck wieder an. Vor allem nach
Verwendung der Pflege-Funktion bedeutet dies, dass die drei statischen Kopfzellen, aufgrund
der Rickschlagventile, weiterhin den Maximaldruck haben.

Nach Veranderung der Druckeinstellung von einem hdheren in einen niedrigen Druckbereich.
Auch hier behalten die drei statischen Kopfzellen, aufgrund der Riickschlagventile, den Druck
aus dem zuvor eingestellten, hoheren Druckbereich bei.

Nachdem der Patient den Kopf voriibergehend angehoben hat.
In der Zeit des Kopfanhebens, konnen die Kopfzellen starker gefiillt werden, als es unter
Belastung der Fall ware. Werden die Kopfzellen wieder belastet, besteht fur das System,

aufgrund der Riickschlagventile, keine Moglichkeit den Druck in den Kopfzellen wieder zu
senken.

% Prifen Sie regelmal3ig der Druck der drei Kopfzellen.

Wenn die Kopfzellen zu hart aufgepumpt sind, gehen Sie folgendermal3en vor:

1.

Offnen Sie kurzzeitig den CPR-Verschluss am Kopfende der Wechseldruckmatratze, bis
der gewiinschte Druck in den Kopfzellen erreicht ist (siehe Kapitel Bedienung/Anwendung
Abschnitt CPR-Notentliiftung).

Priifen Sie nach Ablauf der Zykluszeit (ca. 10, 15, 20 bzw. 25 Minuten) den Druck in der
Wechseldruckmatratze und in den Kopfzellen mit dem Handtest und stellen Sie diesen ggf.
neu ein (siehe Kapitel Bedienung/Anwendung Abschnitt Normalbetrieb).
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9 Storungssuche/Storungsbeseitigung

Nicht bei allen Funktionsstorungen liegt ein Defekt des Produktes vor. Die folgende Tabelle bietet
Hilfe bei der Behebung von Funktionsstorungen. Sollten Sie die Funktionsstérung nicht anhand der
Tabelle beheben kdnnen, kontaktieren Sie Ihren Fachhandler.

Reparaturen und Messungen an den elektrischen Komponenten diirfen nur von
geeignetem Fachpersonal durchgefiihrt werden (siehe Kapitel Wartung)! Die
anderen Personen (z.B. Anwender) diirfen auf keinen Fall versuchen Defekte an
den elektrischen Komponenten selber zu beheben.

Storungen und Stérungsursachen

Storung mogliche Ursachen Abhilfe

Netzstecker ist nicht oder nur
teilweise in der Netzsteckdose

Netzstecker vollstandig in die
Netzsteckdose einstecken

Geréatestecker ist nicht
oder nur teilweise in der
Geratesteckerbuchse

Geratestecker vollstandig in
die Geratesteckerbuchse des
Gerates stecken.

Netzschalter einschalten
(Betriebskontrollleuchte im
Netzschalter muss leuchten)
(Abb. 5.01)

Ist der Netzstecker und der Geratestecker vollstandig eingesteckt
sowie der Netzschalter eingeschaltet und das Aggregat arbeitet
weiterhin nicht, informieren Sie Ihren Fachhandler

Das Aggregat arbeitet nicht o
Netzschalter ist nicht

eingeschaltet

CPR-Verschluss vollstandig
auf die 3 Schlauchéffnungen
aufstecken

CPR-Verschluss ist zu locker
aufgesteckt/offen

Versorgungsschlauche sind
abgeknickt, gequetscht oder
verdreht

Versorgungsschlduche priifen
und Knickstellen, Quetschstellen
oder Verdrehungen entfernen

Versorgungsschlduche sind

beschadigt (z. B. Risse, Locher) Informieren Sie lhren Fachhandler

Die Wechseldruckmatratze wird nicht
bzw. ungeniigend befiillt
(der Patient liegt durch)

Priifen Sie die Verbindung
des Anschlusssteckers
zur Anschlussbuchse. Die

Anschlussstecker zwischen
Versorgungsschlauchen und

Aggregat ist nicht vollstandig in
Anschlussbuchse eingesteckt

Einrastsicherungen miissen
horbar einrasten (Abb. 6.04 und
Abb. 8.7.01)

Versorgungsschlauche zwischen
den Zellen sind defekt

Informieren Sie lhren Fachhandler

Zellen sind defekt
(Locher, Risse usw.)

Informieren Sie lhren Fachhandler

Luftfilter ist verschmutzt

Luftfilter austauschen (Abb. 5.01)
Fachpersonal kontaktieren

74200130_GA_Decu_samson_25114_Rev02_DE
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10 Zubehor/Kombination

Als Zubehor/Ersatzteile diirfen nur original aks-Zubehor-/Ersatzteile verwendet
werden, denn nur diese sind von der aks GmbH gepriift und gewahrleisten somit
eine einwandfreie und sichere Funktion. Zubehor-/Ersatzteile, die nicht durch die aks
GmbH freigegeben wurden, kdnnen Gefahrdungen verursachen.

SIZE
Zubehor/Ersatzteile
B [cm] L [cm]
200 27626
20
220 27631
200 27627
100
220 27630
Matratze
200 27628
120
220 27625
200 27629
140
220 27632
200 29284
90
220 29285
200 29286
100
220 29287
Matratzenbezug 200 29288
120
220 29289
200 29290
140
220 29313
Aggregat 27602

Weiteres Zubehor/Ersatzteile auf Anfrage.

Aufgrund uns vorbehaltener Anderungen ist es méglich, dass sich die Angaben zur andern
konnen. Auf Anfrage informieren wir Sie tiber die aktuellen .

z4200130_GA_Decu_samson_25114_Rev02_DE
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11 Reinigung/Desinfektion

Reinigung: Erreichung eines Zustandes der Sauberkeit (sichtbar). Entfernung von Verschmutzung in
dem fiir die Zweckbestimmung des Produktes erforderlichen Umfang.

Desinfektion: Reduzierung der Anzahl bzw. Abtétung der Mikroorganismen (nicht sichtbar).
Verfahren zur Reduzierung der Anzahl lebensfahiger Mikroorganismen auf ein zuvor als angemessen
festgelegtes Niveau, das flr die Zweckbestimmung des Produktes geeignet ist.

Beachten Sie bei der Reinigung/Desinfektion, dass die einzelnen Komponenten
infektios bzw. kontaminiert sein konnen. Treffen Sie geeignete Ma3nahmen fiir
den Eigenschutz. Stellen Sie durch geeignete Verpackung/Kennzeichnung sicher,
dass der Transport ohne Risiken fiir Dritte erfolgt.

Beachten Sie den Unterschied zwischen der Reinigung/Desinfektion bei ,demselben
Patienten” und der Reinigung/Desinfektion beim ,Wiedereinsatz”. Beachten Sie, dass

E:) insbesondere fiir den Wiedereinsatz nur Desinfektionsmethoden zuldssig sind, die nach
einem validierten Verfahren' mit den geeigneten Prozessparametern durchgefiihrt
werden.

Zur Reinigung und Desinfektion ist das Produkt grundsatzlich vom Stromnetz zu
trennen, um eine Gefahrdung durch Stromschlag, Brandgefahr und Funktions-
ausfall zu verhindern. Die am Produkt vorhandenen Stecker und Buchsen sind nur im
zusammengesteckten Zustand gegen Spritzwasser geschiitzt.

Die elektrischen Komponenten des Produktes sind mindestens nach IP21 gegen
senkrecht fallendes Tropfwasser geschiitzt (siehe Kapitel Technische Daten Abschnitt
Aggregat). Bei Nichtbeachtung kann ein sicherer Betrieb nicht gewahrleistet werden.

Die elektrischen Bauteile diirfen keine duBeren Beschadigung aufweisen. Bei
Beschddigungen kann Wasser oder Reinigungsmittel eindringen. Dies kann zu
Funktionsstorungen und Beschddigungen der elektrischen Bauteile fiihren.
Stellen Sie vor erneuter Inbetriebnahme sicher, dass keine Restfeuchtigkeit an
den elektrischen Kontakten verbleibt. Dieses geschieht durch Abtrocknen oder
Ausblasen der Kontakte.

Bespriihen Sie die elektrischen Komponenten des Produktes niemals mit
Flissigkeiten (Wasser, Desinfektionsmittel etc.) und fiihren Sie keine maschinelle
Reinigung/Desinfektion der elektrischen Komponenten durch. Tauchen Sie das
Produkt niemals in Fliissigkeit ein.

1 z.B. nach dem Robert Koch-Institut (RKI) oder ein anderes Verfahren, dass durch den Betreiber/
Aufbereiter validiert wurde.
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11.1 Allgemeine Reinigungs- und Desinfektionshinweise

Das Produkt ist flir den Wiedereinsatz geeignet (siehe Kapitel Wiedereinsatz). Die Herstellung
des Produktes unterliegt hochsten Qualitatsnormen. Beachten Sie unbedingt die folgenden
Herstellerinformationen Uber die Reinigung/Desinfektion damit sich die vom Hersteller angegebenen
Eigenschaften nicht verandern. Nur so ist gewahrleistet, dass das Produkt fiir seine Zweckbestimmung
sicher und wirksam ist.

Beachten Sie zur Reinigung und Desinfektion die unten gezeigten Wasch- und
Pflegehinweise. In der Tabelle ,Erlduterung der Pflegesymbole” im Kapitel
Produktkennzeichnung finden Sie die Bedeutung dieser Symbole. Nichtbeachtung
der Pflegehinweise durch z.B. zu heies Waschen/Trocknen, die Verwendung von
zusatzlichen Aufhellern/Bleichmitteln fiihrt zu einer Schadigung des Produktes.

G X K XA K

Als Reinigungs- und Desinfektionsmittel konnen sowohl haushaltsiibliche als auch professionelle
Mittel verwendet werden. Dabei missen folgende Punkte beachtet werden:

Verwenden Sie keine
«  Scheuermittel oder Reinigungsmittel mit Salmiak
basischen/alkalischen Reinigungsmittel

aggressiven Reinigungsmittel z. B. Lésungsmittel sowie harte Blrsten usw.
Olhaltigen Mébelpolituren fiir die elektrischen Komponenten

Verwenden Sie vorzugsweise
« umweltvertragliche und dermatologisch getestete Reinigungsmittel

alkoholfreie und chlorfreie Desinfektionsmittel und Methoden fir die Wischdesinfektion aus
der Liste des Robert Koch-Instituts (RKI) oder der Desinfektionsmittelliste des Verbunds fiir
Angewandte Hygiene e.V. (VAH)

Beachten Sie die Hinweise und SchutzmafRnahmen der Reinigungs- und Desinfektionsmittelhersteller.

Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt regelmaBig und bei offensichtlichen
Verschmutzungen und dokumentieren Sie die Reinigung/Desinfektion ordnungsgema0.

o Neben der regelmaBigen Wartung werden bei regelmaBiger Reinigung lose und/oder
abgenutzte Teile erkannt. Das sichert den reibungslosen Betrieb und verlangert die
Lebensdauer des Produktes.

Tragen Sie wahrend der Reinigung/Desinfektion Handschuhe, um direkten Hautkontakt
mit den Reinigungs-/Desinfektionsmitteln zu vermeiden.

Bewahren Sie angesetzte Flachendesinfektionsmittel in verschlossenen Gefaen auf
und beachten Sie, dass diese regelmaBig, nach Herstellerangaben erneuert werden
missen. Wir empfehlen verschlieBbare Pumpdosierspender fiir die Benetzung der
Reinigungslappen.

Achten Sie auf eine ausreichende Beliiftung des Raumes bzw. liften Sie den Raum nach
durchgefiihrter Wischdesinfektion gut durch.
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11.2 Reinigung durch den Anwender/Betreiber

Das Aggregat und die Wechseldruckmatratze inkl. Matratzenbezug kdénnen mit einem milden,
alkoholfreien Reinigungsmittel und einem Lappen von Hand gereinigt werden. Zusatzlich kann
der Matratzenbezug der Wechseldruckmatratze in der Waschmaschine unter Verwendung von
haushaltsiiblichen Waschmitteln gewaschen werden. Beachten Sie dabei die Pflegesymbole
(siehe Abschnitt Allgemeine Reinigungs- und Desinfektionshinweise) und wahlen Sie die richtige
Einstellungen/Prozessparameter.

Beachten Sie, dass Waschen bei 60°C unter Verwendung von haushaltsiiblichen
Waschmitteln eine Reinigung ist, die nur bei demselben Patienten wirksam ist. Beachten

E:) Sie, dass beim Patientenwechsel (=Wiedereinsatz) nur Desinfektionsmethoden zulassig
sind, die nach einem validierten Verfahren mit den geeigneten Prozessparametern
durchgefiihrt werden.

Der Matratzenbezug der Wechseldruckmatratze darf nicht gebleicht und nicht gebligelt
werden. Er darf nicht im Trockner getrocknet werden.

Vor dem erneuten Beziehen mit dem Bezug missen alle Produktkomponenten
vollstandig getrocknet sein. Es besteht sonst die Gefahr der Schimmelbildung.
Verwenden Sie keine Hei3luft (wie z.B. einen F6hn) zum Trocknen.

11.3 Desinfektion durch den Anwender

Beachten Sie, eine griindliche Reinigung vor der Desinfektion ist wichtig! Fiir eine Desinfektion des
Aggregates und der Wechseldruckmatratze von Hand, ist eine Wischdesinfektion durchzufiihren.
Fur die regelmaBige Desinfektion durch den Anwender kdnnen haushaltstibliche Mittel eingesetzt
werden.

Das Aggregat und die Wechseldruckmatratze inkl. Matratzenbezug kénnen mit einer milden,
antiseptischen Losung und einem Wischdesinfektionsverfahren desinfiziert werden.

11.4 Desinfektion durch den Betreiber

Beachten Sie, eine griindliche Reinigung vor der Desinfektion ist wichtig! Fiir eine Desinfektion des
Aggregates und der Wechseldruckmatratze von Hand ist eine Wischdesinfektion durchzufiihren. Fiir
die Desinfektion durch den Betreiber — z.B. im Rahmen der Aufbereitung fiir den Wiedereinsatz -
dirfen nur validierte Desinfektionsmittel? verwendet werden.

Zusatzlich kann die Wechseldruckmatratze sowie der Matratzenbezug separat durch validierte,
maschinelle Verfahren? gereinigt und desinfiziert werden. Beachten Sie dabei die Pflegesymbole
(siehe Abschnitt Allgemeine Reinigungs- und Desinfektionshinweise) und wahlen Sie die
richtigen Einstellungen/Prozessparameter.

VerschlieBen Sie zuvor den Anschlussstecker an den Versorgungsschldauchen mit dem
? anhangenden Verschlussdeckel (Abb. 8.7.02) und vergewissern Sie sich, dass die

CPR-Verschllsse an den Zuleitungsschlauchen geschlossen sind (Abb. 8.13.01), um ein
Eindringen von Wasser in die Schlauche und Luftzellen zu vermeiden.

2 z.B. aus der Liste des Robert Koch-Instituts (RKI) oder der Desinfektionsmittelliste des Verbunds fir
Angewandte Hygiene e.V.(VAH) oder ein anderes Desinfektionsmittel/Verfahren, dass durch den
Betreiber/Aufbereiter validiert wurde.
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11.5 Freigegebene Desinfektionsmittel und -methoden

Beachten Sie bei der Anwendung der Desinfektionsmittel und -methoden unbedingt
die jeweiligen Herstellerangaben, insbesondere die vom Hersteller vorgegebene
Konzentration (Dosierung) und Einwirkzeit. Verdiinnung des Desinfektionsmittels nur
mit kaltem Wasser (max. 30°C)!

Die folgenden Desinfektionsmittel und -methoden wurden von der aks GmbH geprift und
freigegeben:

Wischdesinfektion
Hersteller des Wasch-/ . . Wirkungsbereich*
LRI Desinfektionsmittels el el b (Desinfektionsgrad)
Aggregat o
Wechseldruckmatratze Ecolab Incidin™ Pro3 bakterlz!d (EN 13727),
. levurozid (EN 13624)
inkl. Bezug
maschinelle Desinfektion
Hersteller des Wasch-/ Wirkungsbereich*

Komponente Bezeichnung/Wirkstoff

Desinfektionsmittels (Desinfektionsgrad)

Ozonit-Verfahren:
Ecobrite Magic Emulsion
(Waschmittel) +
Ozonit super*

Wechseldruckmatratze Ecolab (Desinfektionsmittel) AB

inkl. Bezug

Eltra-Verfahren:
Eltra™
(Desinfektionsvoll-
waschmittel)

* A: zur Abtétung von vegetativen Bakterien inklusive Mykobakterien und von Pilzen inklusive
Pilzsporen geeignet
B: zur Inaktivierung von Viren geeignet

Wir empfehlen zur Reinigung und Desinfektion des Produktes die zertifizierte
I Aufbereitungseinheit der aks pura GmbH.

3 It. Verbund fir Angewandte Hygiene e.V. (VAH) Wirkstoffbasis: Glykolderivat(e), Alkylamin(e)/ |
Alkylaminderivat(e), Quartare Ammoniumverbindung(en)
4 It. Verbund fiir Angewandte Hygiene e.V. (VAH) - Wirkstoffbasis: Peroxidverbindung(en)
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12 AuBerbetriebnahme

Wenn die in dieser Gebrauchsweisung beschriebenen Produkte nicht mehr verwendet werden und
auller Betrieb gesetzt werden sollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Fir die AuBBerbetriebnahme darf der Patient nicht mehr auf der Wechseldruckmatratze liegen.
Er muss anderweitig gelagert sein.

2. Schalten Sie den Netzschalter (Abb. 5.01) aus. Die griine Betriebskontrollleuchte im
Netzschalter muss aus sein (siehe Kapitel Produktiibersicht).

3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

4. Soll das Wechseldrucksystem transportiert bzw. eingelagert werden, missen Sie die
Versorgungsschlauche vom Aggregat trennen (siehe Kapitel Bedienung/Anwendung Abschnitt
Patiententransport und Kapitel Lagerung).

5. Losen Sie die acht Befestigungsbander an der Unterseite der Wechseldruckmatratze von der
Liegeflache des Bettes (Abb. 5.04); siehe Kapitel Produktiibersicht.

6. Nach vollstandiger Entleerung der Wechseldruckmatratze, miissen das Aggregat und die
Wechseldruckmatratze fiir den Transport bzw. die Einlagerung verpackt werden.
Beachten Sie dazu das Kapitel Lagerung.

13 Lagerung

Der Lagerort muss moglichst kihl und trocken sein, die normale Raumtemperatur sollte nicht
Uberschritten werden. Die klimatischen Bedingungen sind im Kapitel Technische Daten beschrieben
und mussen eingehalten werden.

Stellen Sie sicher, dass eine Beschdadigung oder dauernde Belastung wahrend der Zeit
der Lagerung ausgeschlossen ist.

Platzieren Sie nichts auf dem Produkt, was es beschadigen konnte (z.B. spitze,
scharfkantige Gegenstande).

Ziehen Sie die Matratze wahrend des Transportes nicht tGber den Boden. Vermeiden Sie
aullerdem den Kontakt mit Wanden, Turrahmen, Turverriegelungen oder Schldssern etc.

Bei langerer Lagerung sollte das Produkt sauber und trocken gelagert werden.
Verwenden Sie fiir die Lagerung die Original-Verpackung um das Produkt vor Staub zu
schiitzen und/oder decken Sie es mit einer Folie/einem Laken ab.

=

Schitzen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuer und Warmequellen
(z.B. Heizung, Ofen etc.).
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14 Wiedereinsatz

Die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Produkte sind flir den Wiedereinsatz geeignet.
Vergewissern Sie sich, dass das jeweilige Produkt vor dem Wiedereinsatz (z.B. bei einem
Patientenwechsel) gemaR Kapitel Reinigung/Desinfektion gereinigt und desinfiziert sowie einer
Wartung gemal Kapitel Wartung unterzogen wurde und die festgestellten Defekte/Beschadigungen
durch das geeignete Fachpersonal repariert und/oder die zugehdrigen Bauteile ausgetauscht wurden.

% Beachten Sie die Sicherheitshinweise (siehe Kapitel Sicherheitshinweise).

15 Lebensdauer

Setzen Sie kein beschadigtes oder stark abgenutztes Produkt/Zubehor ein.
Nichtbeachtung erhoht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene
Dekubitusrisiko.

Beachten Sie das zuldssige Patientengewicht (siehe Kapitel Technische Daten). Das
Uberschreiten des zuldssigen Patientengewichts fiihrt nicht nur zu einer Verringerung

% der Lebens-/Nutzungsdauer des Produktes, sondern es erhéht das beim Verwenden des
Produktes stets vorhandene Dekubitusrisiko.

Die Lebens-/Nutzungsdauer der Produkte wird durch die Besonderheiten des Patienten
beeinflusst. Dazu gehort u. a. das Restless Legs Syndrom. Beachten Sie dazu die Hinweise
im Kapitel Bedienung/Anwendung.

Die zu erwartende Lebens-/Nutzungsdauer der Produkte richtet sich u.a. nach den
Einsatzbedingungen und der Einsatzhaufigkeit. Bei bestimmungsgemallem Gebrauch, Reinigung
und Desinfektion gemal3 dem Kapitel Reinigung/Desinfektion und regelmaBiger Durchfiihrung
der Wartungsarbeiten gemall Wartungsplan (siehe Kapitel Wartung) sind folgende Lebens-/
Nutzungsdauern zu erwarten:

Komponente Lebens-/Nutzungsdauer bis zu
Antidekubitus-Wechseldruckaggregat sechs Jahre
Wechseldruckmatratze inkl. Matratzenbezug vier Jahre

Unabhdngig von den o.g. Lebens-/Nutzungsdauern, ist die regelmadBige Wartung gemal
Wartungsplan (siehe Kapitel Wartung) mafgeblich fir die sichere Einsetzbarkeit der Produkte.
Bei regelmaliger Wartung gemall Wartungsplan (siehe Kapitel Wartung) konnen z.B. Verschleil3,
Beschddigungen oder auch das Losen von Verbindungselementen rechtzeitig erkannt und korrigiert
werden. Durch fehlende Wartung, unsachgemafe Anwendung/Nutzung, falsche oder aggressive
Reinigung/Desinfektion etc. kdnnen die Produkte bereits nach kurzer Lebens-/Nutzungsdauer
unbrauchbar werden. D. h. die zugesicherten Produkteigenschaften, die Merkmale und die Leistung/
Sicherheit der Produkte sind nicht mehr gegeben.

MafRageblich ist der individuelle Zustand der Produkte, der sich im Ergebnis der regelméafigen
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16 Entsorgung

Die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Produkte bestehen aus Metall, Kunststoffteilen
und elektrischen Komponenten. Sie missen fachgerecht, getrennt und gemal3 den gesetzlichen
Bestimmungen entsorgt werden.

Sortieren Sie, das Verpackungsmaterial nach recyclingfahigen Bestandteilen und fiihren Sie diese
gemdB den geltenden Umweltvorschriften des jeweiligen Landes der Wiederverwertung zu.
Entsorgen Sie die in lhrem Land nicht recyclingfahigen Bestandteile fachgerecht.

Beachten Sie bei der Entsorgung, dass die einzelnen Komponenten infektios bzw.
kontaminiert sein konnen. Treffen Sie geeignete MaBBnahmen fiir den
Eigenschutz. Stellen Sie durch geeignete Verpackung/Kennzeichnung sicher, dass
die Entsorgung ohne Risiken fiir Dritte erfolgt.

Wenden Sie sich hierzu an lhren ortlichen Entsorgungsunternehmer. Fir die Entsorgung auflerhalb
Deutschlands beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetzgebungen/Verordnungen/Vorschriften.

Die Produkte sind konform der Verordnung (EU) 2020/171, die sogenannte REACH (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 6.02.2020 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe.

Die Produkte sind gemall WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (Waste 4 N\
Electrical and Electronic Equipment; in Deutschland
umgesetzt im Elektrogesetz) als gewerblich genutzte
Elektrogerate  (b2b)  eingestuft.  Die  elektrischen
Komponenten sind wie Elektroschrott gemall WEEE-Richtlinie
zu behandeln und fachgerecht zu entsorgen. Darauf weist
das Symbol in Abb. 16.01 hin.

Die Produkte sind konform der Richtlinie 2011/65/EU,
die sogenannte RoHS Il (Restriction of the use of certain
Hazardous Substances) des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 08.06.2011 zur Beschrankung der

Verwendung bestimmter gefdhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten. _

Fir Elektrogerdte, die nach dem 13.08.2005 in Verkehr :)b 1601-WEEE-Kennzeichnun/
gebracht wurden, ist der Betreiber gesetzlich verpflichtet, T 9
deren elektrische Komponenten zur Entsorgung nicht in

kommunale Sammelstellen zu geben, sondern direkt an

den Hersteller zu schicken. Fur diese Riicknahmen gelten die

allgemeinen Geschaftsbedingungen der aks GmbH.
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17 Garantie

Die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Produkte zeichnen sich durch Langlebigkeit
und hohe Zuverlassigkeit aus. Sollte es passieren, dass eine Stérung auftritt und das Produkt
nicht mehr funktioniert, dann Uberpriifen Sie die Funktionsstérung anhand der Tabelle im
Kapitel Storungssuche/Storungsbeseitigung. Lasst sich die Stérung dadurch nicht beheben,
benachrichtigen Sie lhren Fachhandler. Dieser wird schnellstmoéglich Abhilfe schaffen und die
notigen Ersatzteile beschaffen.

Fur unsere Produkte Gbernehmen wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen die
Garantie fir einwandfreie Beschaffenheit. Auf Materialfehler gewahren wir ab Kaufdatum eine
Werksgarantie von 24 Monaten (Verschmutzung und normale Abnutzung begriinden keine
Garantieleistung).

Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemaller Gebrauch, unsachgemaf

. durchgefiihrte Wartungsarbeiten sowie technische Anderungen und Ergidnzungen

1 (z.B. Anbauten) ohne Zustimmung der aks GmbH flihren zum Erléschen der Garantie
und der Produkthaftung allgemein.

Technische Anderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor. Die Produktbezeichnung
und die Angaben zur eindeutigen Identifikation (z.B. , LOT|) entnehmen Sie dem Typenschild
(siehe Kapitel Produktkennzeichnung).

18 Konformitatserklarung

Die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Produkte entsprechen allen anwendbaren
Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 Uber Medizinprodukte (MDR). Bei der Entwicklung
wurden u.a. die anwendbaren Teile folgender Normen berticksichtigt:

EN 60601-1 Medizinische elektrische Gerate - Teil 1:
Allgemeine Festlegungen fir die Sicherheit einschlief3lich
der wesentlichen Leistungsmerkmale

- EN60601-1-2 Medizinische elektrische Gerate - Teil 1-2:
Allgemeine Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieBlich
der wesentlichen Leistungsmerkmale - Erganzungsnorm:
Elektromagnetische StorgréBen - Anforderungen und
Prifungen

EN ISO 10993-5 Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 5:
Prifungen auf In-vitro-Zytotoxizitat

Die vollstandige Konformitatserklarung erhalten Sie auf Anfrage.
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19 Wartung

19.1 Allgemeine Wartungshinweise

Die Lebensdauer der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Produkte (zzgl. Zubehor) ist
naturgemald von der Art und Weise des Gebrauchs abhangig.

Um einen gefahrlosen Betrieb zu gewahrleisten, muss das jeweilige Produkt regelmaBig,
mindestens einmal jahrlich, vor jedem Wiedereinsatz und nach jeder Reparatur einer

% Sicht- und Funktionspriifung mit anschlie3ender elektrischer Prifung von geeignetem
Fachpersonal nach dem Wartungsplan, unterzogen werden. Kiirzere Priifzyklen kdnnen
erforderlich sein, wenn das Produkt haufiger als Ublich verwendet wird.

Wird das Produkt nicht regelmaflig fachgerecht gewartet, ist eine sichere Anwendung nicht mehr
gewahrleistet. Verschlei8, Beschadigungen oder auch das Losen von Verbindungselementen
konnen somit nicht erkannt werden.

Ergeben sich bei diesen Prifungen Anhaltspunkte fiir Defekte/Beschadigungen, muss
das Produkt umgehend vom Stromnetz getrennt werden und darf nicht mehr
betrieben werden. Kennzeichnen Sie das Produkt deutlich als ,defekt” und
benachrichtigen Sie sofort Ihren Fachhandler.

z.B. durch beschddigte Isolierung an den Zuleitungen auszuschlieBen. Haben
sich wahrend der Sichtpriifung keine Schiaden gezeigt, schlie8en Sie das Produkt
fiir die Funktionspriifung wieder an das Stromnetz an.

: Trennen Sie das Produkt vor der Sichtpriifung vom Stromnetz, um Gefahrdungen

Der Austausch von defekten/beschadigten elektrischen Komponenten muss
durch geeignetes Fachpersonal erfolgen. Elektrische Komponenten diirfen nicht
geoffnet werden und sind komplett auszutauschen.

Bei den demontierten, defekten/beschadigten elektrischen Komponenten darf
die Priifung und Bewertung nur von einer Elektrofachkraft oder durch die aks
GmbH durchgefiihrt werden.

Fiihren Sie keine Reparaturen an dem Produkt durch, durch welche sich die
Produkteigenschaften andern. Bei Nichtbeachtung kann eine sichere Versorgung nicht

ED gewadbhrleistet werden und es erhoht sich das beim Verwenden des Produktes stets
vorhandene Dekubitusrisiko. Darlber hinaus wird jegliche Gewahrleistung und
Produkthaftung ausgeschlossen.

Wartungen dirfen nur bei unbelegter Antidekubitus-Wechseldruckmatratze
durchgefiihrt werden.

Es dirfen nur original aks-Ersatzteile und aks-Zubehorteile verwendet werden, die fir
dieses Produkt freigegeben sind (siehe Kapitel Zubehoér/Kombination). Ansonsten
wird jegliche Gewahrleistung und Produkthaftung ausgeschlossen. Sie diirfen ohne
Zustimmung der aks GmbH keine technischen Anderungen und Ergdnzungen
vornehmen.

=
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In Deutschland gilt das Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz (MPEUANnpG) einschlieBlich dem
Medizinprodukte-Durchfiihrungsgesetz (MPDG) und die Medizinprodukte-Betreiberverordnung
(MPBetreibV). In anderen Landern gelten die entsprechenden nationalen Gesetzgebungen/
Verordnungen/Vorschriften.

Fur die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Produkte (zzgl. Zubehor) ist als Prifvorschrift
die EN 62353 und der Wartungsplan in der jeweils aktuellen Fassung anzuwenden und
ordnungsgemal’ zu dokumentieren.

Priifen Sie unter normalen Innenraumbedingungen (Luftfeuchte und Temperatur). Priifen Sie in der
festgelegten Reihenfolge (erst Sichtpriifung dann Funktionsprifung). Fihren Sie alle Priifungen am
selben Produkt durch und dokumentieren Sie die Ergebnisse. Es sollten mindestens die folgenden
Angaben vorhanden sein:

Name und Anschrift der Priffirma

Name des Priifers

Prifdatum

« Angaben zum Produkt, u.a. Typ, Grol3e, Herstellungs-/Produktionsdatum, Serien-/LOT-
Nummer, ggf. Katalognummer

«  zulassiges Patientengewicht
Name und Anschrift des Herstellers
Prifergebnisse
Hinweis auf nachsten Priftermin
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19.2 Wartungsplan: Priifung durch den Betreiber

Fihren Sie beim Produkt (zzgl. Zubeh6r) mindestens jahrlich', vor jedem Wiedereinsatz und nach
jeder Reparatur eine Wartung durch.

Die MPBetreibV gibt dazu unter § 7 folgenden Hinweis:

F’ JInstandhaltungsmalBnahmen sind insbesondere Inspektionen und Wartungen, die
erforderlich sind, um den sicheren und ordnungsgemdfSen Betrieb der Medizinprodukte
fortwdhrend zu gewdhrleisten. Die InstandhaltungsmalSnahmen sind unter Berlicksichtigung
der Angaben des Herstellers durchzufiihren (...)."

Wird bei den Priifungen - der elektrischen Komponenten - eine Fehlerquote < 2 % erreicht und
ordnungsgemal} dokumentiert, kann die Priiffrist - der elektrischen Komponenten - entsprechend
verlangert werden (max. zwei Jahre), siehe hierzu die aktuelle Fassung der DGUV Vorschrift 3; § 5;
Tabelle 1B. Unabhdngig von der Fehlerquote muss eine vollstandige Priifung gemal Wartungsplan
vor jedem Wiedereinsatz und nach jeder Reparatur durch geeignetes Fachpersonal erfolgen.

Einsatzbereich

[] Privathaushalt [] stationare Einrichtung ]
Auftraggeber: Ersteinsatz (JJJJ/MM) /
Letzte Prifung am: durch:

Prifung vor der Erstinbetriebnahme am: durch:

Daten des Antidekubitus-Wechseldrucksystems

Herstellungsdatum (JJJJ/MM) / |—|
SN

Inventarnummer:

UDI-DI des Antidekubitus-Wechseldrucksystems

Modell Abmes;u;gﬁcisml\;latratze UDI-DI
90 x 200 04251818700187 []
90 x 220 04251818700194 []
100 x 200 04251818700200 []

aks-samson 100 x 220 04251818700217 ]

(Aggregat und Matratze) 120 x 200 04251818700224 ]
120 x 220 04251818700231 []
140 x 200 04251818700248 []
140 x 220 04251818700255 []

1 Die MPBetreibV gibt - fiir die in der Anlage 1 zur MPBetreibV aufgefiihrten Medizinprodukte — unter

§ 11 Sicherheitstechnischen Kontrollen folgenden Hinweis:
.Der Betreiber hat (...) solche Fristen vorzusehen, dass entsprechende Mdngel, mit denen aufgrund der
Erfahrung gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden kénnen.”

Sicherheitstechnische Kontrollen beziehen sich nicht auf die in dieser Gebrauchsanweisung
beschriebene Produkte. Die Formulierung bringt die Verantwortung des Betreibers zum Ausdruck.
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Der folgende Wartungsplan unterstitzt Sie bei der Priifung:

Pos | Priifung des aks-Antidekubitus Wechseldrucksystems - Kontrollpunkte* i.0. | n.i.O.| n.a.
1 Priifung der Grundvoraussetzungen
11 Zweckentsprechender und sicherer Einsatz
(siehe Kapitel BestimmungsgemalBer Gebrauch Abschnitt Zweckbestimmung)
12 Zulassige Kombination zwischen Aggregat und Wechseldruckmatratze
(siehe Kapitel Zubehor/Kombination)
13 Sichere Positionierung des Aggregates
1.4 | Sichere Positionierung der Wechseldruckmatratze
1.5 Gebrauchsanweisung vorhanden, lesbar und fiir den Anwender erreichbar
2 Sichtpriifung des Aggregates
- der Netzstecker muss von der Netzsteckdose getrennt sein
2.1 Keine unzulissigen Eingriffe, Anderungen oder unsachgeméfBe Behandlung
2.2 Keine Verschmutzungen
23 | Typenschild auf der Gehduserlickseite vorhanden und lesbar
2.4 | Kurzanleitung auf der Gehduseriickseite vorhanden und lesbar
25 Gehduse ohne Beschddigungen (keine Einrisse, Bruchstellen usw.)
2.6 | Beide Haltebligel vorhanden und ohne Beschadigung
2.7 | Gummistreifen auf der Gehduseriickseite vorhanden und ohne Beschddigung
8 Gehduseoberteil ist mit dem Gehauseunterteil fest verbunden;
alle 6 Schrauben vorhanden und angezogen
29 Netzschalter mit griiner Betriebskontrollleuchte ohne Beschadigung
2.10 | Zuleitung mit Netzstecker vorhanden und ohne Beschadigung
211 2 Bajonettkappen zur Verriegelung der Geratesicherungen vorhanden und
ordnungsgemaR verschlossen
212 Luftfilter und Verschlusskappe fur Luftfilter sind vorhanden
) (siehe Kapitel Produktiibersicht)
2.13 | Luftfilter regelmaBig und bei sichtbarer Verschmutzung austauschen
2.14 | Aufschriften auf dem Bedienfeld sind vorhanden und lesbar
Der Wartungsplan wird auf der folgenden Seite fortgesetzt.
(*)
i.0. in Ordnung Der Zustand bzw. die Funktion entspricht den Vorgaben
n.i.0 nichtin Ordnung Der Zustand bzw. die Funktion entspricht nicht den Vorgaben.
Eine Beseitigung des Mangels ist durch Reparatur bzw. Austausch notwendig
n.a. nicht anwendbar Eigenschaft/Komponente/Funktion nicht vorhanden z.B. Pflegefunktion
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Sichtpriifung der Wechseldruckmatratze

n.i.o0.

3.1

Keine unzuldssigen Anderungen oder unsachgemaBe Behandlung

3.2

Keine Verschmutzungen

3.3

Matratzenbezug vorhanden und ohne Beschadigung

34

Matratzenbezug ist mit dem Aufdruck ,FuBBsymbol” an der FuB3seite der
Wechseldruckmatratze positioniert (siehe Kapitel Produktkennzeichnung)

35

Aufdruck Produktbezeichnung ,samson” und Aufdruck ,Fu3symbol”
vorhanden und lesbar (siehe Kapitel Produktkennzeichnung)

3.6

Versorgungsschlauche nicht geknickt, verdreht, gequetscht, keine Bruchstellen

3.7

Anschlussstecker der Versorgungsschlauche ohne Beschadigung

3.8

O-Ringe am Anschlussstecker vorhanden und ohne Beschadigung

3.9

Verschlussdeckel des Anschlusssteckers mit Band befestigt und ohne Beschadigung

3.10

Versorgungsschlauche mit Anschlussstecker fest verbunden

3.1

Alle Zellen vorhanden und unbeschadigt sowie mit Druckkndpfen befestigt
(Anzahl der Zellen siehe Kapitel Technische Daten)

3.12

3 Befestigungsschlaufen je Zelle vorhanden und ohne Beschadigung

3.13

8 Befestigungsbander an der Unterseite der Wechseldruckmatratze vorhanden und
ohne Beschddigung

3.14

4 Antirutschflachen an der Matratzenunterseite vorhanden und ohne Beschadigung

3.15

3 Verschlisse fiir CPR-Notentliiftung an den Verteilerschlauchen fest aufgesteckt
(siehe Kapitel Bedienung/Anwendung Abschnitt CPR-Notentliiftung)

Elektrische Priifung nach EN 62353

4.1

Gerateableitstrom - Ersatzmessung: max. 500 pA
Hinweis: Eine Isolationswiderstandsmessung ist nicht durchzufiihren.
Spannungen tiber 1 kV kdnnen zu Schaden fiihren.

4.2

Ableitstrom vom Anwendungsteil - Ersatzmessung: max. 5000 pA

Funktionspriifung des Aggregates
- der Netzstecker muss in der Netzsteckdose eingesteckt sein

5.1

Druck ist einstellbar; Druckregeltasten funktionsfahig

52

Zykluszeit ist zwischen 10, 15, 20 und 25 Minuten wahlbar und wird eingehalten

53

Die Taste ,statik/wechseldruck” ist funktionsfahig

54

Die LED-Anzeige ,statik” ist funktionsfahig

55

Die LED-Anzeige ,wechseldruck” ist funktionsfahig

5.6

Die Taste ,sitz" ist funktionsfahig

5.7

Die LED-Anzeige ,sitz" ist funktionsfahig

5.8

Die Taste ,pflege” ist funktionsfahig

59

Die LED-Anzeige ,pflege” ist funktionsfahig

5.10

Die Taste ,alarm stumm® ist funktionsfahig

5.1

Die LED-Anzeige ,alarm stumm” ist funktionsfahig

5.12

Die LED-Anzeige und das akustische Alarmsignal ,stromausfall” sind funktionsfahig =
Akku mit Energie versorgt (siehe Kapitel Bedienung/Anwendung Abschnitt Akku)

5.13

Die LED-Anzeige und das akustische Alarmsignal ,systemfehler” sind funktionsfahig

5.14

Das optische Alarmsignal ,niedriger druck” ist funktionsfahig

5.15

Das akustische Alarmsignal ,niedriger druck” ist funktionsfahig

74200130_GA_Decu_samson_25114_Rev02_DE

Der Wartungsplan wird auf der folgenden Seite fortgesetzt.
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Pos | ../Funktionspriifung des Aggregates i.0. | n.i.O.| n.a.
Im Wechseldruckmodus: der Wechsel zwischen Be- und Entliiftung der beiden
5.16 . . .
Luftkammernkreise erfolgt einmal pro Zykluszeit
517 Pflegefunktion ist aktivierbar und wechselt nach ca. 30 Minuten automatisch zuriick in
) den Betriebsmodus Wechseldruck bzw. Statik
5.18 | Wechsel zwischen Betriebsmodus Wechseldruck und Statik ist moglich
5.19 | Netzschalter mit Betriebskontrollleuchte ist funktionsfahig
5.20 | Beide Haltebiigel sind funktionsfahig (klappbar)
5.21 | Keine ungewdhnlichen Betriebsgerausche vorhanden
6 Funktionspriifung der Wechseldruckmatratze
6.1 ReiBBverschluss des Matratzenbezuges ist funktionsfahig und vollstandig verschlossen
6.2 Anschlussstecker der Versorgungsschlauche ist funktionsfahig
) Einrastsicherung rastet vollstandig ein
6.3 Die Druckknopfverschliisse der Zellen sind funktionsfahig
6.4 | Befestigungsbander der Zellen sind nicht ausgerissen
6.5 Alle Befestigungsbander und Antirutschflachen auf der Matratzenunterseite sind
) funktionsfahig
6.6 Priifung der Wechseldruckmatratze auf Undichtigkeit
’ (Zellen, Versorgungsschlduche, Zuleitungsschlduche etc.)

Gesamtbewertung : Antidekubitus Wechseldrucksystem

aks-Antidekubitus-Wechseldrucksystem und Zubehér sind in Ordnung: []JA [ ] NEIN
Bemerkung:
Prifdatum Firma Priifer Unterschrift
Daten des Antidekubitus Wechseldrucksystems
Néachste Wartung/
Produkt Modell Herstellungsdatum Prifung
Aggregat aks-samson

Wechseldruckmatratze | [] 90 x200cm

[] 100 x200cm
[] 120x200 cm
[] 140x200cm
[] 90x220cm
[] 100x220cm
[] 120x220 cm
[] 140x 220 cm

Wir empfehlen zur periodischen Uberwachung, Reinigung und Desinfektion der

I Produkte die zertifizierte Aufbereitungseinheit der aks pura GmbH.
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19.3 Wartungsplan: Priifung durch den Anwender

Der Anwender muss, unabhangig von der periodischen Priifung durch das geeignete Fachpersonal,
vor jedem Gebrauch den sicheren Zustand des Produktes (zzgl. Zubehor) iberpriifen. Verwenden
Sie das Produkt/Zubehor nicht, wenn Sie Zweifel an dessen Sicherheit haben. Kontaktieren Sie sofort
Ihren Fachhandler.

mechanischer Beschdadigungen (z.B. monatlich sowie nach jeder aufgetretenen

% Prifen Sie regelmaBig und in kurzen Abstanden die Zuleitung hinsichtlich
mechanischen Belastung).

Setzen Sie kein beschadigtes oder stark abgenutztes Produkt/Zubehor ein.
Nichtbeachtung erhdoht das beim Verwenden des Produktes stets vorhandene
Dekubitusrisiko.

Der folgende Wartungsplan unterstitzt Sie bei der Prifung:

Priifung der Wechseldruckmatratze/des Aggregates - Kontrollpunkte

Wechseldruckmatratze - inkl. Versorgungsschlauche und Matratzenbezug
ohne offensichtliche Beschadigungen oder Verschleild

Wechseldruckmatratze - luftgefiillt, Zellen lassen sich mit der Hand nicht komplett zusammendriicken

Wechsel zwischen Be- und Entliiftung erfolgt nach Ablauf der Zykluszeit

Keine Verschmutzung des Matratzenbezuges

ReilBverschluss des Matratzenbezuges funktionsfahig und vollstédndig (Schieber, Schiebegriff)

Aggregat inkl. Zuleitung - ohne offensichtliche Beschadigungen oder Verschleild

Keine zusatzlichen Steckdosen, z.B. Mehrfachsteckdose zum Anschluss verwendet

Zuleitung: korrekte Verlegung, keine Beschadigung, keine Quetsch-/Scherstellen, kein Risiko des Hangenbleibens

Aggregat - Funktion vorhanden, kein optischer oder akustischer Alarm

Alle Tasten/Anzeigen (LED) des Bedienfeldes funktionieren und reagieren entsprechend den zugehdrigen Funktionen

Keine ungewdhnlichen Gerausche

Ergeben sich bei diesen Prifungen Anhaltspunkte flr Defekte/Beschadigungen, muss
das Produkt umgehend vom Stromnetz getrennt werden und darf nicht mehr

% verwendet werden. Ziehen Sie dazu den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
Kennzeichnen Sie das Produkt deutlich als ,defekt” und benachrichtigen Sie sofort lhren
Fachhandler.
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20 Produktkennzeichnung
Produktkennzeichnung
aks-samson [FE2rox
Typenschild

[SN]_YYMM_____ |

230V AC 50Hz, 12W M e slenplees
2xTI1AL

tral

YYYY.MM D-53842Troisdorf 3

[wp] H[O][&] B A [TICE

Aggregat
Aufkleber (Gehausertckseite)
vgl. Kapitel Technische Daten

XYYMMXXXXX

Kennzeichnung [sN]
YY - Jahr der Herstellung
MM - Monat der Herstellung

AGXXXXXX
YYMMDD XXX

Kennzeichnung

Bezug Wechseldruckmatratze

Etikett (innen, fuBseitig)

Zeile 1: Artikelnummer des Bezuges
Zeile 2: Produktionsauftragsnummer
YY - Jahr der Herstellung

MM - Monat der Herstellung

DD - Tag der Herstellung

QOOO QOOOO

87

Kennzeichnung

Oberseite/Fulende
Bezug Wechseldruckmatratze
Aufdruck (oben, fuBseitig)

S
£2MSo,

21143

72 0 x 200

Kennzeichnung
Oberseite/Kopfseite
Bezug Wechseldruckmatratze
Aufdruck (oben, kopfseitig)
Beispiel: 120x200 cm
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Erlauterung der Symbole

q

CE-Kennzeichnung - dieses Produkt genligt den einschlagigen Anforderungen
der Verordnung (EU) 2017/745 Uber Medizinprodukte (MDR) und anderen
Rechtsvorschriften der Union Uber die Anbringung der betreffenden
Kennzeichnung

WEEE-Kennzeichnung
(das Gerat darf nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden)

SIZE

Abmessungen des Produkts

MD

Medizinprodukt gemaB der Verordnung (EU) 2017/745 (iber Medizinprodukte

class|

Klasse | gemal3 Anhang VIl der Verordnung (EU) 2017/745 lber
Medizinprodukte

UDI

Unique Device Identifier (einmalige Produktkennung) - bezeichnet eine
Abfolge numerischer oder alphanumerischer Zeichen, die eine eindeutige
Identifizierung einzelner Produkte auf dem Markt ermdglicht

Erlauterung der Symbole

ENISO 15223-1

(1]

Gebrauchsanweisung beachten

A\

Achtung

wl

Hersteller

]

Herstellungsdatum

REF

Artikelnummer

Seriennummer

Luftdruck, Begrenzung

Luftfeuchte, Begrenzung

Temperatur, Begrenzung

Vor Nasse schiitzen/Trocken aufbewahren
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Erlauterung der Symbole

ENISO 15223-1

N

Vor Hitze schiitzen/Vor Sonnenlicht schiitzen

XK
'

Zerbrechlich, mit Sorgfalt handhaben

Erlauterung der Symbole

IEC 60417

Nur fiir Innenbereich

8
[

Schutzklasse Il gegen elektrischen Schlag

R

Anwendungsteil Typ BF

Geratesicherung

—

Oben

Erlauterung der Symbole

EN 60601-2-52

mzme cm BMI=17

min. Kérpergewicht des Patienten = 40 kg
min. KorpergréBe des Patienten = 146 cm
min. BMI des Patienten = 17

Der Body-Mass-Index (BMI) ist ein MaRB fiir die Kontur eines Menschen, der aus
dem individuellen Kérpergewicht und der Kérpergrof3e wie folgt berechnet
wird:

BMI = Gewicht (in kg)
GréBBe x GréfBe (in m)
Berechnung BMLI:
Beispiel 1: .
40 .

BMI = THomx 79,46 - =18,8= in Ordnung!
Beispiel 2:

BMI = 40kg = 16,4 = nicht in Ordnung!

1,56mx 1,56 m
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Erlauterung der Pflegesymbole

ENISO 3758

m Buntwasche (Normalwaschgang)
Waschtemperatur 60°C, normaler Prozess

Nicht bleichen
Bleichmittelfreie Waschmittel verwenden

Nicht bugeln

E Nicht im Waschetrockner trocknen

@ Nicht chemisch reinigen

Schutzart des Gehduses gemaB EN 60529

zweite Kennziffer: Schutzgrade fiir Wasserschutz
1 - Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser

erste Kennziffer: Schutzgrade fir Beriihrungs- und Fremdkdorperschutz
I P2 —I 2 - Schutz gegen Eindringen von Fremdkorpern, Durchmesser >12mm
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20.1 Kurzanleitung
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Abb. 20.1.01 - Kurzanleitung (Gehduseriickseite des Aggregates)
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21 Technische Daten

Allgemeine Angaben zum Produkt

Klassifizierung

aktives Medizinprodukt der Klasse | nach Anhang VIil der Verordnung (EU) 2017/745

Basis-UDI-DI 425181871227611F4
zulassiges Patientengewicht [kg] 30 bis 300
Umgebungstemperatur | Anwendung 10 bis 40
[°Cl | Transport/Lagerung 0 bis 40
Klimatische Bedingungen Luftfeuchte [%] 30 bis 75
Luftdruck [hPa] 800 bis 1060
normal zusammengesetzte atmospharische Luft

Aggregat

Eingangsspannung

230V AC,50Hz

Leistungsaufnahme max. 12 W
Schutzart P21
Gerdtesicherung (bodenseitig) 2 x Glasfeinsicherung T1AL/250 V
Zuleitung (Ldnge) 48m
B H T
[em] 37 25 13,5
Gewicht [kq] ca.3,6
max. Fulldruck ca. 200 mbar
Zykluszeit 10, 15, 20 und 25 Minuten
Betriebslautstarke 30dB (A)

Akkutyp (nicht austauschbar)

NiMH; 1,5V; 8 mA

Akku Lebenszeit

>500 Zyklen (IEC Standard)

Akku Aufladezeit

16 Stunden
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Wechseldruckmatratze
B L H Gewicht [kg]
200 7,6
920
220 7,9
200 7.8
100
SIZE| [cm] 220 55 8,2
200 8,7
120
220 10,3
200 9,9
140
220 11,0
Zellenanzahl 20 (200 cm)/22 (220 cm) Doppelzellen
statische Kopfzellen 3
Material Zellen Nylon/TPU
Luftfullzeit ca.45 min
Matratzenbezug
Material | Polyester/PU beschichtet

Matratzenbasis

Material

| Nylon/PU beschichtet

Alle Angaben zu Mal3en und Gewichten verstehen sich als Circa-Angaben. Die GroBen der Matratzen
sind durch Fertigungstoleranzen beeinflusst, daher sind Abweichungen bei den Mal3angaben von bis

zu 2 cm maoglich.

o Das Produkt erfullt u.a. die Anforderungen gemall den Verordnungen/Richtlinien

RoHS, REACH und WEEE.

I Alle Teile und Daten unterliegen der standigen Weiterentwicklung und kénnen somit

von den aufgefiihrten Angaben abweichen.
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Tragen Sie hier die Daten Ihres Produktes ein:

Typ:

[SN]

[cm]

l

Ersteinsatz:

Fachhandler:

Notizen:

aks-samson

(01)042518187

Aggregat

Wechseldruckmatratze

[] 90x 200
[] 90x220
[] 120 x 200
[] 120 x 220

Jahr

Jahr

Jahr

Name
Stralle
PLZ/Ort

Rufnummer

Monat

Monat

Monat

[] 100 x 200
[] 100x 220
[] 140 x 200
[] 140 x 220

(Aggregat)

(Wechseldruckmatratze)
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aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Antwerpener Stral3e 6
D-53842 Troisdorf ] eyt H
@ +49 2241 9474-0
+49 2241 9474-88
04 aks@aks.de
www.aks.de

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet.
Alle Rechte, technischen Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
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